
Käyttöohje.
wave. Kylpy- ja suihkutuoli Riftonilta. 

wave.



Paljon kiitoksia.

Hyvä asiakas,
haluamme tässä yhteydessä kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme 

ostosta. Pyydämme sinua lukemaan ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohje huolelli-

sesti läpi ja noudattamaan siinä olevia ohjeita. Ota huomioon, että tämän käyttöohjeen 

ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta sen varustuksesta riippuen. 

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tärkeää tietoa!

Varmista, että tämä käyttöohje säilytetään tuotteen läheisyydessä.

schuchmann-tiimisi
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05 1. Valmistelut.

1.1 Toimitus
Tarkista, kun tuotetta luovutetaan, että kaikki osat ovat mukana, tuote on 
virheetön ja ilman kuljetusvaurioita. Tarkasta tuote sen toimittajan läsnäo-
llessa. Mikäli kuljetusvaurioita ilmenee, järjestä niiden tarkastus (puutteiden 
toteaminen) toimittajan läsnäollessa. Lähetä kirjallinen reklamaatio tuot-
teesta vastaavaan erikoisliikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen käyttöä
Tuotteen virheetön käyttö edellyttää käyttäjän tai vastuussa olevan hen-
kilön tarkkaa ja huolellista opastusta. Pyydämme sinua lukemaan ennen 
tuotteen käyttöönottoa käyttöohje huolellisesti läpi ja noudattamaan siinä 
olevia ohjeita. On mahdollista, että tuotteen osat, jotka voivat joutua kos-
ketuksiin ihoa kanssa, kuumentuvat auringon lämmössä. Auringon lämmön 
vaikutuksen kestosta ja voimakkuudesta riippuen voi yksittäisten osien pin-
tojen lämpötila nousta yli 41 °C:seen ja aiheuttaa siten suorassa ihokoske-
tuksessa lieviä palovammoja. Peitä sen vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite 
suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen hävittäminen
Ympäristön säästämiseksi ja suojaamiseksi, ympäristön saastumisen ehkä-
isemiseksi ja raaka-aineiden kierrätyksen edistämiseksi noudata kohdissa 
1.3.1 ja 1.3.2 annettuja hävittämisohjeita.

1.3.1 Pakkaus
Tuotteen pakkaus tulee säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta var-
ten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai lähettämään sen 
takaisin meille, käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta, jot-
ta tuote on optimaalisesti pakattu. Toimita muuten pakkausmateriaalit 
käytäntöjenne mukaisesti kierrätykseen.

Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat olla mahdollisten vaa-
rojen aiheuttajia.

1.3.2 Tuote
Toimita tuotteen käyttöiän umpeutumisen jälkeen tuotteen valmistuksessa 
käytetyt materiaalit käytännön mukaisesti kierrätykseen (katso materiaa-
litiedot kohdasta 2.1).

1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka
Säilytä käyttöohje huolellisesti ja varmista, että se pysyy tuotetta  
mahdollisesti edelleen käytettäessä tuotteen yhteydessä. Jos käyttöoh-
je häviää, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa sivulta  
www.schuchmann.de.



06 2. Tuotekuvaus.

2.1 Materiaalitiedot
Kylpy- ja suihkutuoli wave. on valmistettu UV-kestävästä PVC-putkesta ja 
nailonkuidusta. Kaikki metalliosat ovat ruostumatonta terästä. Hihnat on 
kudottu nailonkuidusta. Kylpytuolin alusteline on valmistettu UV-kestävä-
stä PVC-putkesta. Kaikki metalliosat ovat ruostumatonta terästä. Missään 
osassa ei ole lateksia.

2.2 Käsittely / Kuljetus
Kylpytuolia ei ole tarkoitettu kannettavaksi. Jos kantamista ei esteiden 
vuoksi voi välttää, varmista, että kaikki liikkuvat osat on kiristetty kiinni. Jot-
ta voit turvallisesti nostaa kylpytuolin, sinun on tartuttava siihen molemmin 
käsin oikealta ja vasemmalta sivulta. Jotta voit kuljettaa kylpytuolin, vie 
kaikki säädettävät osat pienimpään mittaansa (taita selkänoja, säädä is-
tuimen kulma alimpaan asentoon jne.).

2.3 Käyttöalueet, määrityksen mukainen käyttö
Kylpy- ja suihkutuoli wave. on riskiluokan 1 lääkinnällinen laite ja se soveltuu 
käytettäväksi ainoastaan kylpyammeissa, suihkuissa, hiekkalaatikossa ja 
rannalla. Se tukee käyttäjää, jotka eivät voi itse vapaasti istua, ja antaa li-
sätukea tukihihnojen avulla. Toisenlainen ja tästä määrityksestä poikkeava 
käyttö ei ole sallittua käyttöä.

2.3.1 Indikaatio
Kylpy- ja suihkutuoli wave. on tarkoitettu: 
•	käyttäjille, jotka eivät mitenkään pysty alaraajojen toimintahäiriöiden 

vuoksi nivelten huomattavista liikkumisrajoituksista tai täydellisestä 
liikkumattomuudesta aiheutuen istumaan tai makaamaan  
kylpyammeessa

•	käyttäjille, joiden alaraajojen lihasvoima on rajoittunut
•	käyttäjille, joiden hermosto tai neuromuskuloskeletaaliset toiminnot ovat 

vaurioituneet
•	käyttäjille, joiden liiketoiminnot ja/tai lihastoiminnot ja/tai neurologiset 

toiminnot ovat vaurioituneet
•	käyttäjille, joiden liikerata on huomattavasti rajoittunut tai ylävartalon 

hallinta on loppunut tai joiden kehonhallinta on rajoittunutta  
tai loppunut
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2.3.2 Vastaindikaatio
Yleensä indikaatio tulisi tarkistaa lääkintä-ortopediseltä kannalta. Sen 
vuoksi pitää ennen kuntoutuksen aloittamista selvittää, onko potilaan  
suhteen vastaindikaatioita. Yleisesti ottaen kaikenlaiset kivut ovat vastain-
dikaatioita.

2.4 Määrityksen vastainen käyttö / Varoitukset
•	Varmista, että kylpy- ja suihkutuolia käyttää vain yksi käyttäjä.
•	Älä jätä koskaan käyttäjää valvomatta istumaan kylpy- ja suihkutuoliin.
•	Kylpy- ja suihkutuolin oikea käyttö edellyttää, että vastuussa oleva hen-

kilö käsittelee sitä tarkkaan ja huolellisesti.
•	Enimmäiskuormitusta, 34 kg koolle 1, 68 kg koolle 2 ja 86 kg koolle 3, ei 

saa ylittää.
•	Älä käytä kylpy- ja suihkutuolia, jos siinä on viallisia, kuluneita tai puuttu-

via osia.
•	Paloturvallisuuden vuoksi kylpy- ja suihkutuolia ei saa sijoittaa avotulen 

tai muun voimakkaan lämmönlähteen, kuten sähkö- tai kaasulämmitti-
men, läheisyyteen.

•	Käytä vain Schuchmannin alkuperäisiä lisätarvikkeita ja varaosia, muu-
ten vaarannat käyttäjän turvallisuutta.

•	Käytä kylpy- ja suihkutuolia vain silloin, kun sen kaikki rakenneosat ovat 
asennettu ja oikein säädetty.

•	Kylpy- ja suihkutuoli ei sovellu henkilöiden kuljettamiseen.
•	Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi käyttäjän on varottava kaikenlais-

ten säätötöiden yhteydessä, että säätöjä tekevän tai käyttäjän raajat 
eivät ole säätöalueella.

•	Käyttäjien, joilla on näkö- tai lukurajoitteita, pitää luetuttaa itselleen 
käyttöohje voidakseen käyttää kylpytuolia turvallisesti.
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Pääntuki

Selkänoja

Irrotettava päällinen

Muovinen alusteline

Korkeudeltaan  
säädettävät tukijalat

Jalkahihna

Rintahihna

2.6 Lisävarusteluettelo
•	Alusteline kylpyammeeseen
•	Alusteline suihkuun
•	Siirtoteline
•	Pääntuki/vartalontuki

•	Rintahihna/lantiohihna
•	Rintahihna säädettävällä
•	sivuohjaimella
•	Jalkahihnat

2.5 Perusmallin varusteet
•	UV-kestävä muovirunko irrotettavalla päällisellä
•	 Istuimen ja selkänojan kulma säädettävissä
•	Selkänojan voi säätää käytännöllisesti yhdellä kädellä
•	Kaksi tuolin korkeutta säädettävillä jaloilla
•	Perusmalli 1:	 vakiomalli
•	Perusmalli 2:	 vakiomalli säädettävällä pohjetuen kulmalla
•	Perusmalli 3:	 vakiomalli sis. pääntuen, lantiohihnan ja jalkahihnan
•	Perusmalli 4:	� vakiomalli säädettävällä pohjetuen kulmalla,  

sis. pääntuen, lantiohihnan ja jalkahihnan

2.7 Tuotteen yleiskuvaus
Alla esitetyn kuvan tarkoitus on näyttää sinulle tärkeimmät rakenneosat 
sekä käsitteet, jotka löydät käyttöohjetta lukiessasi.
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Kylpy- ja suihkutuoli wave. tukee käyttäjäänsä peseytymisen aikana kylpy-
ammeissa tai muissa peseytymisympäristöissä. Istuin, selkänoja ja pohje-
tuki ovat säädettävät. Rifton Wave on saatavilla kolmessa koossa. Kaikki 
kylpytuolien koot sopivat suihkun alustelineeseen (A), ammeen alustelinee-
seen (B) ja siirtotelineeseen (C).

Tuotteen tai lisävarusteiden säädöt saa tehdä vain henkilöt, jotka ovat sa-
aneet vastaavan opastuksen lääkinnällisten laitteiden neuvojan toimesta. 
Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi käyttäjän on varottava kaikenlaisten 
säätötöiden yhteydessä, että säätöjä tekevän tai käyttäjän raajat eivät 
ole säätöalueella.

3.1 Selkänoja
Selkänojan kulma säädetään 
vetämällä kahvasta (D) ylöspäin. Sen 
jälkeen selkänojan voi asettaa halut-
tuun asentoon.

3.2 Istuimen kulma
Istuimen kulma säädetään vetämällä 
molemmista harmaista laukaisimista (E)  
samanaikaisesti, sen jälkeen istuimen 
voi asettaa haluttuun asentoon. Is-
tuinta lukittaessa pitää kuulua lukitu-
sääni.

3.3 Pohjetuen kulma
Pohjetuen kulma säädetään painamal-
la molempia harmaita laukaisimia (F)  
sisään. Sen jälkeen pohjetuen voi 
asettaa haluttuun asentoon. Pohjet-
ukea lukittaessa pitää kuulua lukitu-
sääni.

A B

3. Säädöt.

D

E

F

E

C
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3.4 Pääntuki/vartalontuki
Pään-/vartalontuen (A) voi säätää 
tarranauhan avulla nopeasti, helposti 
ja portaattomasti haluttuun asentoon. 
Leveyden voi säätää siirtämällä va-
staavaa ohjainta.

3.5 Rinta-, lantio- ja jalkahihnat
Rinta-/lantiohihnan (B) voi säätää 
haluttuun asentoon helposti, nopeasti 
ja portaattomasti tarranauhan avulla. 
Jalkahihnojen (C) asennon voi säätää 
samalla tavoin yllä kuvatun mukaisesti.

3.6 Jalat
Jalkojen säätämiseksi vedä poikit-
taistuesta (D) eteen- tai alaspäin, 
käännä jalat haluamaasi asentoon ja 
lukitse ne painamalla niitä taakse- tai 
ylöspäin.

3. Säädöt.

A

B

C

C



11 4. Lisätarvikkeet.

4.1 Kylpytuolin asennus ammeen alustelineeseen
Säädä alustelineen jalat mahdollisim-
man suoraan (katso kohta 3.6). Paina 
sen jälkeen kylpytuolin jalat niin syvälle 
alustelineen istukoihin (A), että ne lukit-
tuvat. Kylpytuolin irrottamiseksi paina 
harmaita vipuja (B) kuvan mukaisesti 
peräkkäin ja nosta kylpytuoli ylös.

4.1.1 Jalkojen säätö
Alustelineen jalat säädetään samalla 
tavoin kuin kylpytuolin jalat (katso kohta 3.6).

Varmista ennen käyttöä, että kylpytuolin kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti  
lukittuna alustelineen kiinnitysistukoihin!

4.2 Kylpytuolin asennus suihkun alustelineeseen
Paina kylpytuolin jalat kiinteästi alustelineen aukkoon (C), kunnes ne lukittu-
vat. Kylpytuolin irrottamiseksi paina harmaita vipuja (D) peräkkäin ja nosta 
kylpytuoli ylös.

Varmista ennen käyttöä, että kylpytuolin 
kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti lukittu-
na alustelineen kiinnitysistukoihin!

A

C

D

B
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4.3 Kylpytuolin asennus siirtotelineeseen
Paina harmaat sidelevyt (A) yhteen ja suorista 
jalat siten, että kuulet lukitusäänen. Laske sen 
jälkeen kylpytuolin jalat alimpaan asentoon 
(katso kohta 3.6) ja lukitse kylpytuoli koukun (B)  
alle. Paina kylpytuoli niin alas, että kuulet 
sen lukittuvan harmaan koukun (C) alle. Siir-
totelineen korkeuden voi säätää. Paina sitä 
varten nuppia (D) jalassa olevassa reiässä 
sisäänpäin ja vapauta se haluamassasi koh-
dassa. Tee sama säätö kaikille neljälle jalalle.

Korkeuden saa säätää vain, kun tuolissa ei istuta!

4.3.1 Siirrot siirtotelineellä
Paina harmaata nuppia (E) ja käännä kylpy-
tuoli itseesi päin. Vedä siirtotelinettä eteen-
päin kylpyammeen sisäreunaan asti ja lukitse 
pyörien jarrut (F) (katso kohta 4.4). Aseta 
käyttäjä kylpytuoliin. Vapauta pyörien jarrut (F)  
ja käännä kylpytuoli ammeeseen nostamalla 
samalla käyttäjän jalkoja ja painamalla har-
maata nuppia (E). Työnnä siirtoteline käyttä-
jineen kylpyammeeseen. Lukitse uudelleen 
pyörien jarrut (F).

A

B

C

D

FE
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4.3.2 �Siirtotelineen kallistaminen oikealta 
vasemmalle (tai päinvastoin)

Siirtotelineen voi kallistaa joko vasemmalle 
tai oikealle. Voit muuttaa kallistussuuntaa ir-
rottamalla ruuvit (A). Irrota molemmat muovi-
set liukukappaleet (B) ja muovinen tulppa (C)  
ja nosta päällimmäistä tasoa. Ylemmän ta-
son voi helposti irrottaa takaa. Ota muovinen 
vasterima (D) pois urasta. Voit tarvita sen ir-
rottamisessa ruuvitaltan tai vastaavan työka-
lun. Sijoita muovinen vasterima (D) saman 
uran toiseen päähän. Työnnä liukukappale (E) 
vasteeseen asti sisään. Sijoita irrotettu ylempi 
taso takaisin paikalleen. Liukukappaleen (E) 
pitäisi nyt näkyä vastakkaisesta aukosta. Ru-
uvaa molemmat ruuvit (A) kiinni mukana toi-
mitetulla työkalulla ja kiristä ne. Työnnä muo-
viset liukukappaleet (B) takaisin reikiin. Tämän 
jälkeen voit kallistaa siirtotelineen haluamaa-
si suuntaan.

Siitä riippuen, haluatko kallistaa kylpytuolia 
oikealta vasemmalle vai vasemmalta oikealle, 
säädöt on tehtävä päinvastoin.

4.4 Siirtopyörien käyttö
Siirtopyörien jarrut/lukitus (kengänkärjellä):

Siirtopyörien vapautus:

D

E

E
D

B

AC
A

B
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5.1 Puhdistus ja desinfiointi

5.1.1 Puhdistus
Puhdista säännöllisesti kaikki runko-osat sienellä tai 
kostealla liinalla. Varsinkin vesipisaroita tulisi poistaa. 
Jos lika on pinttynyttä, puhdistuksen voi suorittaa mie-
dolla talouspuhdistusaineella. Tärkeää on kuivata puh-
distetut kohdat huolellisesti.
Kaikki kankaat, joita ei voida irrottaa, voidaan pyyhkiä 
kostealla liinalla. Kaikissa irrotettavissa kankaissa huo-
mioi kiinni ommellut hoito- ja pesuohjeet (esim. A+B) ky-
seisissä elementeissä.
Ota tässä yhteydessä huomioon myös yleiset puh-
distus- ja hygieniaohjeemme. Näitä löytyy osoitteella 
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfiointi
Erilaisia tuotteita voi käyttää metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin. 
Juoksevia desinfiointiaineita löytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan 
pintojen päälle ja levitetään tasaisesti pehmeällä liinalla. Vaihtoehtoises-
ti voidaan myös käyttää valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja liinoja,  
joilla tuotteiden pinnat pyyhitään kaikkialla. Molemmissa tapauksissa täy-
tyy kostuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi täysautomaattisessa desinfiointi-
laitteessa on myöskin mahdollista sekä suositeltavaa.
Vaikutusajat voivat vaihdella ja löytyvät käytetyn aineen valmistajan in-
formaatiosta.

5.2 Kunnossapito
Suorita päivittäin silmämääräinen tarkastus ja tarkasta säännöllises-
ti, että tuotteessa ei ole säröjä, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoi-
mintoja. Jos ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttä 
toimituksesta vastaavaan erikoisliikkeeseen (katso kohta 8.5).

5.3 Huolto
Tuote on huoltovapaa.

7190046

A

Obermaterial/
top cloth/dessus:
100% Polyurethan/

Polyurethane/
Polyuréthane

B
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5.4 Varaosat
Käytä ainoastaan Schuchmannin alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia, kos-
ka muuten käyttäjän turvallisuus vaarantuu ja takuun voimassaolo lakkaa. 
Käänny varaosatilauksia varten toimittaneen erikoisliikkeen puoleen ilmoit-
tamalla tuotteen sarjanumero (katso kohta 8.5). Välttämättömät varaosat 
ja lisävarusteet saa asentaa vain koulutettu henkilöstö.

5.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö
Tuotteemme odotettavissa oleva käyttöikä on käyttötiheydestä ja uudel-
leenkäytöstä riippuen "8" vuotta, mikäli käyttö tapahtuu tässä käyttöoh-
jeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tuotetta voi käyttää vielä tämän ajan 
jälkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettavissa oleva käyttöikä 
ei koske kuluvia osia kuten esim. kuljetuspyöriä, kaasupainejousia,... . Huol-
losta ja kunnon arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkäytettävyydestä 
vastaa erikoisliike.
Tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi. Suorita ennen edelleen luovutta-
mista kohdassa 5.1 mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet. Toi-
mitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. tämä käyttöohje, ovat tuot-
teen osa ja ne pitää luovuttaa yhdessä tuotteen kanssa uudelle käyttäjälle. 
Uudelleenkäyttöä varten tuotetta ei tarvitse purkaa. Jos tuote varastoida-
an, on suositeltavaa taittaa tuote pienimpiin mittoihinsa.

Mikäli sen aikana kun tuotetta käytetään käyttötarkoituksen 
mukaisesti tapahtuu vakava välikohtaus, tästä täytyy viipymättä ilmoittaa  
valmistajalle sekä vastuussa oleville viranomaisille.



16 6. Tekniset tiedot.

Mitat

Koko 1 Koko 2 Koko 3

A Istuimen syvyys 27 cm 33 cm 43 cm

B Istuimen leveys 38 cm 38 cm 44 cm

C Selkäosan korkeus 58 cm 67 cm 81 cm

D Istuimen 
korkeus

Muovirungon kanssa 5 cm / 18 cm 5 cm / 18 cm 5 cm / 18 cm

kylpyammeen alustelineen 
kanssa 32 - 47 cm 32 - 47 cm 32 - 47 cm

suihkun alustelineen kanssa 70 cm 70 cm 70 cm

siirtotelineen kanssa 53 - 75 cm 53 - 75 cm 53 - 75 cm

E Leveys 46 cm 46 cm 53 cm

Kylpytuolin pituus, täysin alas laskettuna 
ilman pohjetukea 89 cm 104 cm 128 cm

Kylpytuolin pituus, täysin alas laskettuna 
pohjetuen kanssa 108 cm 124 cm 155 cm

Muovirungon pituus, täysin alas laskettuna 75 cm 75 cm 75 cm

Kylpyammeen alustelineen korkeus 20 cm 20 cm 20 cm

Kylpyammeen alustelineen pituus 99 cm 99 cm 99 cm

Kylpyammeen alustelineen leveys 44 cm 44 cm 44 cm

Suihkun alustelineen korkeus 56 cm 56 cm 56 cm

Suihkun alustelineen leveys 69 cm 69 cm 69 cm

Suihkun alustelineen pituus 86 cm 86 cm 86 cm

Maks. kuormitus 34 kg 68 kg 114 kg

Selkänojan ja istuimen kulma
0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°

0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°

0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°

D

A

B

C

E
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Kaikkiin tuotteisiin pätee kaksi vuotta kestävä lakisääteinen takuuaika. 
Tämä alkaa tuotteen toimituksesta tai luovutuksesta. Jos tällä aikavälillä  
ilmenee toimittamassamme tuotteessa todistettavasti materiaali- tai  
valmistusvirheitä, tarkastamme ilmoitetun vaurion rahdittoman palautuslä-
hetyksen jälkeen ja korjaamme sen tarvittaessa maksuttomasti valintamme  
mukaisesti tai toimitamme uuden tuotteen.
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8.1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

Datei: Konformitätserklärung wave Stand: Rev. 2.0 Seite: 1 

„wave.“ Bade- und Duschliege / bathing and shower bench 

Art.-Nr. / Item-No.: 58 01 000, 58 01 100, 58 02 000, 58 02 100, 58 03 000, 58 03 100 

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000580XXXXCP 

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht: 
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards: 

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017 
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017 

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen 
Technical aids for disabled persons 

DIN EN ISO 14971:2013  Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte 
Medical devices - Application of risk management to medical devices 

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und 
ist gültig bis zum 31.12.2023. 

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers 
and is valid until 31.12.2023. 

Datum / Date: 01.04.2020 

Unterschrift / Sign: 

Name / Name: Torsten Schuchmann 

Funktion / Function: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / Safety officer for medical devices 
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8.2 Sarjanumero / valmistuspäivämäärä
Sarjanumero, valmistuspäivämäärä sekä muut tiedot on ilmoitettu  
tyyppikilvessä, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (A).

Tuotteen nimi

Tuotenumero

Sarjanumero

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Koko

Maks. kuormitus

Valmistuspäivämäärä

Tuotetunnus MDR:n mukaan
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Tämän tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faksi +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

8.3 Tuoteversio
Kylpy- ja suihkutuoli wave. on saatavana kolmessa koossa ja sitä voidaan 
täydentää monilla lisävarusteilla (katso kohta 4).

8.4 Asiakirjan painos
Käyttöohje wave. - Muutettu versio D, painos 06.2021

8.5 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike
Tämän tuotteen on valmistanut:

G
A

 5
8 

- 
FI

_1
.2


