
Upute za uporabu.

rifton stander.

rifton stander. Svestrana stajalica.



Hvala.

Poštovani kupci,
na ovom mjestu želimo Vam se zahvaliti za ukazano povjerenje i kupnju našeg proizvoda.  

Molimo vas da prije prve uporabe proizvoda pažljivo pročitate i slijedite upute za  

uporabu. Imajte na umu da se informacije i ilustracije u ovim uputama za uporabu mogu 

razlikovati od vašeg proizvoda zbog njegovih značajki.

Zadržavamo pravo na tehničke promjene.

Važne informacije!

Molimo osigurajte da ove upute za uporabu ostanu uz proizvod.

Vaš schuchmann-tim
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05 1. Priprema.

1.1 Isporuka
Kada primite proizvod, provjerite je li kompletan i bez grešaka te obratite 
pozornost na oštećenja nastala tijekom transporta. Robu provjerite u pri-
sustvu dostavljača. Ukoliko nastanu oštećenja zbog transporta, molimo da 
izvršite pregled stanja (utvrđivanje nedostataka) u prisutnosti dostavljača. 
Pošaljite pisani prigovor nadležnom specijaliziranom trgovcu.

1.2 Sigurnosne mjere prije uporabe
Pravilno korištenje proizvoda zahtijeva točnu i pažljivu poduku korisnika 
odnosno pratitelja. Molimo vas da prije prve uporabe proizvoda pažljivo 
pročitate i slijedite upute za uporabu. Postoji mogućnost da se dijelovi pro-
izvoda koji dolaze u dodir s kožom zagriju zbog izlaganja sunčevoj svjetlo-
sti. Ovisno o duljini i intenzitetu sunčevih zraka, površine pojedinih dijelova 
mogu se podići iznad 41°C i tako dovesti do manjih opeklina ako dođu u 
izravni dodir s kožom. Pokrijte zbog toga ova mjesta ili zaštitite uređaj od 
izravne sunčeve svjetlosti.

1.3 Sigurno zbrinjavanje
Kako biste očuvali i zaštitili okoliš, spriječili onečišćenje okoliša i poboljšali 
ponovnu uporabu sirovina (recikliranje), pridržavajte se uputa Točke 1.3.1 i 
1.3.2.

1.3.1 Pakiranje
Pakiranje proizvoda služi za zaštitu kod transporta i treba čuvati za budući 
transport koji bi mogao biti potreban. Ako nam trebate poslati proizvod 
natrag na popravak ili u slučaju jamstvenog zahtjeva, koristite originalnu 
kutiju ako je moguće kako bi proizvod bio optimalno zapakiran. Ukoliko 
Vam materijala od pakiranja nije više potreban, reciklirajte iste prema nji-
hovoj vrsti.

Nemojte ostavljati materijale za pakiranje bez nadzora jer su potencijalni izvori 
opasnosti.

1.3.2 Proizvod
Na kraju životnog ciklusa proizvoda izvršite za sirovine koje se koriste u  
proizvodu recikliranje prema njihovoj vrsti (pogledajte informacije o  
materijalu pod Točka 2.1).
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1.4 Mjesto na kojem se nalaze upute za uporabu
Pažljivo pohranite upute za uporabu i osigurajte da ostanu 
uz proizvod ako ga ponovno koristite. Ako izgubite upute za 
uporabu, trenutnu verziju možete u bilo kojem trenutku pre-
uzeti sa www.schuchmann.de.

2. Opis proizvoda.

2.1 Informacije o materijalima
Okvir od rifton standera. sastoji se od zavarenih čeličnih cijevi, aluminija i 
plastike. Plastični dijelovi se u pravilu proizvode od industrijskog voska u 
postupku sa štrcanjem. Svi čelični dijelovi (matice, klinovi, vijci itd.) su pocin-
čani, poniklani ili od nehrđajućeg čelika. Elementi presvlake izrađeni su od 
poliuretana, poliolefina ili poliuretana s vatrootpornom oblogom. Za kota-
če se koristi puna guma, koji se ne moraju pumpati. Za opremu pojasa se 
koristi pojasna traka od polipropilena s laminiranom presvlakom od spužve. 
Svi materijali su bez lateksa, olova i ftalata.

2.2 Transport i rukovanje
Stajalica rifton stander. nije namijenjena za nošenje, jer je opremljena valjci-
ma. Ako se nošenje ne može izbjeći zbog prepreka, isto se može uraditi samo 
bez korisnika. Uvjerite se da su svi pokretni dijelovi čvrsto zategnuti. Zatim 
stanite pored stajalice najmanje u dvoje, uhvatite je lijevo i desno na okviru 
i nosite na željeno mjesto. Za transport stajalice primijenite sve postavke 
na najkompaktnije dimenzije (oslonci za noge, visina najniže postavke, itd.).
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2.3 Područja primjene, uporaba u skladu s namjenom
Stajalica rifton stander. je medicinski proizvod razreda rizika 1. Pred-
viđena je za pozicioniranje ljudi s invaliditetom u stojećem položaju i 
pruža zdravstvene i terapeutske prednosti podržanog stajanja. Stajali-
ca rifton stander. prati rast i može se podesiti za stajanje u položaju na 
stomaku ili leđima. Veliki broj podstavljenih oslonaca, pojaseva i mo-
gućnosti podešavanja omogućuju ugodno i precizno pozicioniran-
je za korisnike s različitim tjelesnim potrebama. Konfiguraciju i prvo 
postavljanje treba izvesti kvalificirano medicinsko stručno osoblje. 

2.3.1 Indikacije
Stajalica rifton stander. je izrađena za korisnika s jasno izraženim invalidite-
tom stajanja i hodanja, naročito zbog:

•	potpune ili nepotpune paralize jedne polovine tijela/hemipareze, u da-
tom slučaju uz uključivanje mišića trupa na osnovu oboljenja mozga (npr. 
moždani udar, tumor mozga)

•	potpune ili nepotpune paralize ruku i nogu (tetraplegija/tetrapareza) i u 
datom slučaju uz uključivanje mišića trupa na osnovu oboljenja mozga 
(npr. multipla skleroza, ozljeda mozga), kralježnice (npr. poliomijelitis, sin-
drom paraplegije kod traume ili tumora) ili perifernog nervnog sistema/
mišića (npr. Guillan-Barré-sindrom, distrofija mišića)

•	potpune ili nepotpune paralize nogu (paraplegija/parapareza) i u da-
tom slučaju uz uključivanje mišića trupa na osnovu oboljenja kralježnice 
(npr. Sindrom paraplegije s traumatskom/upalnom/tumoroznom tora-
kalnom i lumbalnom lezijom) ili oboljenja perifernog nervnog sistema/
oboljenja mišića (npr. Polineuropatija, distrofija mišića)

Stajalica rifton stander. je predviđena za to da korisnici, koji nisu u stanju 
samostalno da stoje, budu sigurno pozicionirani u položaju na stomaku ili 
leđima, zavisno od potrebe sve do potpune vertikale.
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2.3.2 Kontraindikacije
Općenito s ljekarsko-ortopedske strane se treba utvrditi da ne postoje 
kontraindikacije. Svaka vrsta boli se treba posmatrati kao kontraindikacija. 
Jake kontrakcije zglobnog lanca nogu, ekstreman pogrešan položaj kra-
lježnice i prije svega teške deformacije stopala, koje se ne mogu izjednačiti 
s obućom, mogu predstavljati kontraindikaciju za korištenje stajalice. Ri-
zik od sekundarnih oštećenja se ne treba isključiti. S prikladnom ortozom 
obuka za stajanje se može unatoč tome izvesti uz liječničku uputu. Koliko 
se može izvesti korekcija pogrešnih položaja, kontrakcija i deformacija, po-
trebno je individualno razjasniti.
Pored toga veoma spastični ili veoma slabi pacijenti, naročito s većom 
tjelesnom težinom, mogu se teško pozicionirati u pomoćnim sredstvima za 
uspravljanje. Također se treba razjasniti može li se korisnik postaviti u pot-
puni ispruženi položaj. Kod mnogih korisnika u početku je moguće stajanje 
samo uz sagibanje.

Nikada nemojte nasilno ili uz jak pritisak korigirati držanje!

Zavisno od vrste bolesti i terapije potrebno je razjasniti koliko dugo korisnik 
može biti u stajalici. Sljedeći simptomi mogu nastupiti u pojedinim sluča-
jevima:
•	Problemi s cirkulacijom
•	Bolovi u području nogu i leđa
•	Epileptični spastični napadi
•	Nekontrolirane distonične promjene tonusa ili spazam mišića ekstenzora

2.4 �Nesvrsishodna primjena / Upozorenja
•	Pazite na to da stajalicu koristi samo jedan korisnik.
•	Nikada ne ostavljajte korisnika bez nadzora u stajalici u ležećem ili staja-

ćem položaju.
•	 Ispravna uporaba stajalice zahtijeva točnu i pažljivu ugradnju pratnje.
•	Maksimalno opterećenje (vidi Točku 7.1) se ne smije prekoračiti.
•	Ne koristite stajalicu s pokvarenim, istrošenim ili nedostajućim dijelovima.
•	 Iz razloga zaštite od požara stajalica se ne smije stavljati u blizinu otvo-

rene vatre ili drugog jakog izvora topline kao što je električna ili plinska 
grijalica.

•	Koristite samo pribor i rezervne dijelove tvrtke Rifton ili Schuchmann, jer u 
protivnom slučaju ugrožavate sigurnost korisnika.

•	Koristite stajalicu samo kada su svi dijelovi pravilno postavljeni i podeše-
ni.

•	Kod podešavanja stajalice postoji opasnost od zaglavljivanja ili nagnje-
čenja ekstremiteta.

•	Svakog dana korisnik mora provjeriti, koliko ispružanje noge je moguće u 
tom trenutku. Čak i u slučaju kada je pacijent prethodnog dana mogao 
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ispružiti nogu s malo kontrakcije, pratitelj mora provjeriti koliko se isteza-
nje može postići i drugog dana.

•	Korisnicima koji imaju poteškoća s čitanjem moraju se pročitati upute za 
uporabu kako bi razumjeli kako koristiti stajalicu.

•	Kvalificirana stručna osoba mora procijeniti prikladnost i sigurnost svih 
uređaja za svakog korisnika.

•	Kvalificirana medicinska stručna osoba mora izvršiti prvo podešavanje 
stajalice i osigurati da i ostali njegovatelji upoznaju pravilno rukovanje.

•	Ovaj proizvod je namijenjen za uporabu od strane korisnika s nepou-
zdanom mogućnosti procjene. Nadzor od strane odraslih osoba je uvijek 
potreban.

•	Ne koristite ovaj proizvod na neravnom terenu.
•	Pazite na to da se pojasevi i oslonci uvijek koriste na prikladan način. 

Pojasevi i oslonci služi za sigurnost korisnika i moraju se pažljivo podesiti 
kako bi osigurali ugodnost i sigurnost.

•	Uvjerite se da koristite pravilne pojaseve i oslonce za određenu konfigu-
raciju stajalice (položaj na stomaku ili leđima).

•	Zategnite sve gumbe za podešavanje prije uporabe i neposredno nakon 
podešavanja.

•	Kočnice uvijek trebaju biti povučene osim kod transporta.
•	Koristite rifton stander. samo u zatvorenim prostorijama.
•	Kada pokrećete stajalicu, koristite stremen za guranje, polako i kontroli-

rano se krećite i budite posebno pažljivi na pragovima od vrata, rampa-
ma, kutovima i na neravnim površinama.

•	Ne koristite ovaj proizvod za korisnike, koji prekoračuju granice za težinu i 
visinu navedene u ovim uputama za uporabu.

•	Redovito provjerite ovaj proizvod i njegove dijelove u pogledu labavih 
ili nedostajućih vijaka, istrošenost metala, pukotine, slomljenih zavarenih 
šavova, nedostajućih pričvršćenja, opće nestabilnosti ili drugih znakova 
prekomjerne istrošenosti.

•	Odmah prestanite koristiti ovaj proizvod kada nastupi stanje koje bi 
moglo učiniti korištenje nesigurnim.

•	Dijelove ili proizvode od tvrtke Rifton ili Schuchmann koristite samo za 
namijenjene svrhe.

2.5 Osnovni model opreme
•	Otvoreni okvir s podešavanjem visine i ručkom za guranje
•	Podešavanje kuta sa središnjim stupom po plinskoj tlačnoj opruzi  

od 0° - 90°
•	Zakretni jastučići za gornji dio tijela za jednostavan transfer
•	Oslonac za noge s abdukcijom kuka i individualnim podešavanjem dužine 

noge
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2.6 Popis dodatne opreme
•	Pojas za zdjelicu s kontrolom 

rotacije
•	Pojas za prsa s kontrolom rotacije
•	Pojas za prsa i ramena
•	Jastučići za koljena za zakretanje
•	Pozicioner za koljeno s kontrolom 

rotacije
•	Bočna vodilica za oslonac za 

glavu

•	Komplet jastučića za gornji dio 
tijela

•	Unutarnja i vanjska bočna vodili-
ca za noge

•	Oslonac za nogu uklj. podešava-
nje abdukcije sa/bez izjednače-
nja kontrakcije koljena

•	Klinovi za oslonac za stopala
•	Terapijski stol

Naslon za glavu
podesiv po visini.

Jastučići za gornji dio tijela 
rasklopivi.

Pojas za zdjelicu 
pruža potrebnu sigurnost.

Stremen za guranje za pratitelja 
s prekidačem za nagib.

Oslonci za nogu  
nezavisno zakretni  

i nagibni i sa  
magnetnim  

brzim zatvaračem.

Središnji stup  
u visini podesiv.

Oslonac za ruku

Oslonac za nogu 
individualno podešavanje dužine 

butine i potkoljenice.

Jastučić 
s navlakom koja suzbija vatru.

•	Uklj. pojas za zdjelicu i prsa za sigurno podešavanje
•	Uklj. mekane jastučiće za koljena s izrezom za patelu
•	Korištenje u položaju na stomaku sa osloncem za gornji dio tijela koji se 

može skidati

2.7. Pregled proizvoda
Slika u nastavku ima za cilj prikazati nazive najvažnijih dijelova, kao i poj-
move koje ćete pronaći čitajući ove upute za uporabu.

8“ gume 
mogu se učvrstiti.
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2.8 Opće postavke
Stajalica rifton stander. se isporučuje potpuno montirana i u najmanjoj mo-
gućoj postavci, ukoliko se ne zahtijeva prethodno podešavanje. Prije nego 
što se korisnik stavi u stajalicu, mora se izvesti prethodno ponašanje.

Da bi izbjegli padove ili davljenja, uvijek trebate osigurati da se koriste pravilni 
pojasevi i jastučići u svakoj konfiguraciji. 

Slika na desnoj strani prikazuje minimalne 
zahtjeve za pojaseve i jastučiće za sigurno 
postavljanje u položaju na stomaku i leđima.

Minimalni zahtjevi u ovim uputama za upo-
rabu su označeni u boji (ZELENA za položaj 
na leđima i PLAVA za položaj na stomaku). 
Pojasevi su označeni s obojenim oznakama. 
Koristite dijelove sa ZELENIM oznakama, koje 
su označene sa SUPINE, za položaj na leđima 
i dijelove s PLAVIM oznakama, koje su ozna-
čene s PRONE, za položaj na stomaku. 
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3.1 Osnove pozicioniranja
Da bi pozicionirali korisnika na pravilnu visinu 
u stajalici, usmjerite njegove kukove na „HI-
P“-oznakama (A) na obje strane oslonca za 
glavu. Pazite na to da korisnik može naginjati 
ka tome da u stajalici lagano utone prema 
dolje, kada je ista nagnuta u smjeru vertikale. 
Zbog toga može biti od pomoći da ga na 
početku malo više pozicionirate.
Kada dužinu noge ili visinu gornjeg oslonca 
za trup prilagodite korisniku, pazite na to 
da kuk korisnika ostane u jednoj liniji sa „HI-
P“-oznakama. 

Za pravilno usmjeravanje jastučića za noge 
i pojaseva za koljena, koljeno korisnika treba 
odgovarati stupovima za pričvršćenje poja-
sa (B) na obje strane. Da bi pravilno pozicio-
nirali pojas za zdjelicu u položaju na stomak, 
povucite prvo donje bočne pojaseve, kako bi 
oslonac duboko i čvrsto bio pod kukovima i 
ugodno nosio težinu korisnika. 
Provjerite postoje li žuljevi i prilagodite oslon-
ce da bi iste rasteretili. Moguće je da oslonce 
na stopala morate gurnuti prema naprijed ili 
natrag, da bi noga ugodno nalijegala na ja-
stučić za nogu.

3.1.1 �Pozicioniranje najmanjeg korisnika u rifton stander. Vel. 1
Visina tijela od 71 cm - 81 cm
Za najmanjeg korisnika koristite jedan set jastučića za gornji dio tijela u 
donjem položaju i pričvrstite pojas za trup u donji položaj na osloncu za 
tijelo. Dodatno je moguće prema potrebi koristiti klinove za oslonce za sto-
pala radi optimalnog pozicioniranja.

A

B

3. Pozicioniranje & transfer.
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3.2 Transfer
Pridržavajte se ovih koraka za jednostavan transfer u stajalicu:

3.2.1 Transfer položaj na leđima
1.	 Izmjerite od sredine koljena korisnika do 

donje strane stopala i podesite odgova-
rajuću dužinu potkoljenice na stajalici.

2.	 Izmjerite od sredine kuka korisnika do 
sredine njegovog koljena i podesite od-
govarajuću dužinu butine na stajalici.

3.	 Postavite stajalicu u horizontalan položaj 
na željenu visinu za transfer. Zakočite 
kočnice.

4.	 Otvorite pojaseve i zakrenite jastučiće za 
gornji dio tijela na stranu.

5.	 Podignite korisnika na stajalicu i usmjerite 
kukove na oznake za kukove na stajalici. 
Prvo pričvrstite pojas za zdjelicu.

6.	 U datom slučaju prilagodite dužinu butine i potkoljenice.
7.	 Uvjerite se da stupovi na stranama oslonaca za nogu odgovaraju kol-

jenima korisnika, da bi se pojasevi pravilno postavili. Pričvrstite pojaseve 
za koljena.

8.	 Postavite druge pojaseve i jastučiće i pričvrstite pojaseve od oslonaca 
za stopala.

9.	 Provjerite jesu li jastučići koji su potrebni za položaj na leđima pravilno 
postavljeni:
•	 Pojas za prsa (standard ili kontrola rotacije) ili leptirasti pojas
•	 Pojas za zdjelicu (standard ili kontrola rotacije)
•	 Pojasevi za koljeno
•	 Oslonci za stopala

10.	Stajalicu podesite na željeni kut.

3.2.2 �Transfer položaj na stomaku 1 (sjedenje-na-stajanje-transfer)
1.	 Izmjerite od sredine koljena korisnika do donje strane stopala i podesi-

te odgovarajuću dužinu potkoljenice na stajalici.
2.	 Izmjerite od sredine kuka korisnika do sredine njegovog koljena i pode-

site odgovarajuću dužinu butine na stajalici.
3.	 Pozicionirajte stajalicu u blizinu korisnika, tako da oslonac za glavu stoji 

skoro vertikalno. Zakočite kočnice.
4.	 Pozicionirajte stopala korisnika na oslonce za stopala i stavite noge na 

jastučić.
5.	 Pomozite korisniku da ustane i pričvrstite pojas za zdjelicu.
6.	 Postavite druge pojaseve i jastučiće i pričvrstite pojaseve od oslonaca 

za stopala.
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7.	 Provjerite jesu li jastučići koji su potrebni 
za položaj na stomaku pravilno postavl-
jeni: 
- Pojasevi jastučići za gornji dio tijela 
(standard ili kontrola rotacije) 
- Pojas za zdjelicu za položaj na stomaku 
- Oslonci za stopala

8.	 Za stajanje podesite na željeni kut.

3.2.3 �Transfer položaj na stomaku 2 (tran-
sfer podizanjem)

1.	 Izmjerite od sredine koljena korisnika do 
donje strane stopala i podesite odgova-
rajuću dužinu potkoljenice na stajalici.

2.	 Izmjerite od sredine kuka korisnika do 
sredine njegovog koljena i podesite od-
govarajuću dužinu butine na stajalici.

3.	 Postavite stajalicu u horizontalan položaj 
ili približno horizontalan položaj i zakočite 
kočnice.

4.	 Podignite korisnika u stajalicu i pričvrstite 
pojas za zdjelicu.

5.	 Postavite druge pojaseve i jastučiće i pri-
čvrstite pojaseve od oslonaca za stopala.

6.	 Provjerite jesu li jastučići koji su potrebni 
za položaj na stomaku pravilno postavljeni: 
- Pojas za prsa (standard ili kontrola rotacije) 
- Pojas za stražnjicu za položaj na stomaku 
- Oslonci za stopala

7.	 Stajalicu podesite na željeni kut.
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3.3 Promjena Položaj na stomaku / Položaj na leđima
Veoma je važno pravilno konfigurirati proizvod i osigurati da se u svakom 
položaju koriste pravilni pojasevi i jastučići. Pojasevi su označeni s obojenim 
oznakama. Koristite dijelove sa ZELENIM oznakama, koje su označene sa 
SUPINE, za položaj na leđima i dijelove s PLAVIM oznakama, koje su ozna-
čene s PRONE, za položaj na stomaku.

3.3.1 Promjena na položaj na stomaku
1. Uklonite oslonac za gornji dio tijela
Pritisnite okidač (A) na zadnjoj strani naslona 
za gornji dio tijela. Povucite oslonac za gorn-
ji dio tijela prema gore i nagnite je unatrag 
kako bi je uklonili.

2. Promijenite smjer terapijskog stola
Kada se koristi terapijski stol, otpustite gumb 
za pričvršćenje (B), uklonite terapijski stol i 
postavite ga u drugom smjeru. Za korišten-
je u položaju na stomaku postavite terapijski 
stol prema gore i kliznu ručku prema dolje.

3. Promjena na pojas za zdjelicu za položaj 
na stomaku
Uklonite pojas za zdjelicu za položaj na leđi-
ma i instalirajte pojas za stražnjicu, tako što 
pričvrstite svih 5 pojaseva.

4. Uklonite pojaseve za koljena
Opcionalno možete postaviti pozicioner za 
koljeno s kontrolom rotacije.

5. Okrenite oslonce za stopala za 180°
Otpustite gumb ispod oslonca za stopalo 
(C), okrenite ga tako da kapice za pete po-
kazuje prema prednjoj strani stajalice i pon-
ovno zategnite gumb.

6. Podesite oslonce za noge (samo vel. 2)
Podesite savijanje kuka i savijanje koljena, 
kada koristite proširene oslonce za noge.

B

C

A
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3.3.2 Promjena na položaj na leđima
1. Dodavanje gornjeg oslonca za glavu
Nagnite gornji oslonac za tijelo za 45° pre-
ma ravni naslona za trup unatrag i umetnite 
odgovarajuće pojaseve u za to predviđene 
prihvate. Pritisnite okidač (A) na zadnjoj stra-
ni naslona za trup, da bi gornji naslon trupa 
postavili u željeni položaj.

2. Promijenite smjer terapijskog stola
Kada se koristi terapijski stol, otpustite gumb 
za pričvršćenje(B), uklonite stol i postavite ga 
u drugom smjeru. 

3. �Promjena pojasa za zdjelicu za položaj na 
stomaku

Uklonite pojas za zdjelicu na svih 5 točaka za 
pričvršćenje i postavite pojas za zdjelicu za 
položaj na leđima (standard ili kontrola rot-
acije).

4. Dodajte pojaseve za koljena
Pričvrstite pojaseve za koljena na obje strane 
naslona za koljeno.

5. Okrenite oslonce za stopala za 180°
Otpustite gumb ispod oslonca za stopalo 
(C), okrenite ga tako da kapice za pete po-
kazuje prema prednjoj strani stajalice i pon-
ovno zategnite gumb.

B

C

A
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Postavke i prilagodbe na proizvodu ili dodatnoj opremi smiju provoditi 
samo osobe koje su dobile odgovarajuće upute od savjetnika za medicin-
ske proizvode. Molimo pazite na to da se kod svih podešavanja ekstremi-
teti korisnika ne nalaze u odgovarajućem području da bi se izbjegla opa-
snost od ozljeda. 

4.1 Osnovna oprema za položaj na leđima
Za osnovni okvir, naslon za tijelo, podršku za 
noge, oslonce za stopala i podešavanje vis-
ine, pogledajte Točku 4.3 - 4.14.

4.1.1 Gornji oslonac za trup
Gornji oslonac za trup obuhvata jedan os-
lonac za glavu i ruke i pričvršćuje se na gorn-
joj strani naslona za glavu.

Pričvršćenje
Da bi pričvrstili gornje oslonce za trup, nag-
nite ih za 45° od ravni naslona za tijelo una-
trag i postavite ih u prihvate (A).

Podešavanje
Pritisnite bijele okidače (B), da bi podesili 
visinu gornjeg oslonca za trup. Isti se treba 
podesiti u blizini gornje strane ramena, iako 
je za manje korisnike u redu kada leže niže 
na jastučiću.

4.1.2 Oslonci za ruke
Podstavljeni oslonci za ruke su čvrsto postavl-
jeni na obje strane gornjeg oslonca za trup. 
Isti podržavaju ruke u položaju na leđima. S 
jednim gumbom (C) iza točke za pričvršćenje 
svaki oslonac za ruku se može zakrenuti pre-
ma gore iza oslonca za glavu kod transfera.

C

A

B
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4.1.3 Pojas za prsa
Pojas za prsa (standard ili rotacijski pojas) 
osigurava sigurno pozicioniranje i stabilizaci-
ju trupa. Za dodatno pozicioniranje i stabi-
lizaciju gornjeg trupa u položaju na leđima 
može se koristiti leptirasti pojas. Potpune 
upute i važne sigurnosne informacije pronaći 
ćete na str. 17.

Za stajanje u položaju na leđima potreban je 
pojas za prsa (standard ili kontrola rotacije) ili 
jedan leptirasti pojas. 

Da bi pričvrstili pojas za prsa s kontrolom 
rotacije, otpustite donji dio jastučića za trup 
i gurnite petlju od pojasa iza jastučića pre-
ma gore. Ponovno postavite jastučić za trup i pričvrstite krajeve pojasa na 
naslonu za tijelo. Stavite pojas oko korisnika, zatim zatvorite kopču i zateg-
nite obje strane da bi kontrolirali okretanje trupa.

Da bi izbjegli padove ili druge ozljede, svi korisnici u položaju na leđima bi 
morali biti osigurani s jednim pojasom za prsa (standard ili kontrola rotacije) ili 
leptirastim pojasom.

4.1.4 Pojas za prsa
Za stajanje u položaju na leđima potreban je 
pojas za zdjelicu (standard ili kontrola rotaci-
je). Podstavljeni pojas za zdjelicu za položaj 
na leđima podržava kukove i osigurava sig-
urno pozicioniranje korisnika na naslonu za 
tijelo.
Da bi pričvrstili pojas za zdjelicu s kontrolom 
rotacije, oslobodite donji kraj jastučića za 
trup i gurnite petlju pojasa iza jastučića pre-
ma gore. Ponovno postavite jastučić za trup 
i pričvrstite krajeve pojasa na naslonu za tije-
lo. Stavite pojas oko korisnika, zatim zatvorite 
kopču i zategnite obje strane da bi kontroli-
rali okretanje trupa.
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4.1.5 Jastučići za koljena
Podstavljeni jastučići za koljena pričvršćuju 
se na osloncima za noge na obje strane kol-
jena s pričvršćenjem u obliku ključaonice na 
predviđenim cijevima (A). Jastučići za kolje-
na imaju otvor na pateli koljena, koji ugodno 
pozicioniraju korisnika i mogu se sigurno za-
tegnuti zatezanjem na krajevima pojasa. Ci-
jevi na stranama oslonaca za nogu trebaju 
odgovarati koljenima korisnika, da bi se pojasevi pravilno postavili. Otvorite 
pojas, tako što plastični jezičak na pričvrsnoj stezaljci podignete i odvojite 
jedan kraj od cijevi, da bi se pojas potpuno otvorio.

Da bi izbjegli davljenje ili druge ozljede, koljena korisnika u položaju na leđima 
MORAJU se osigurati s pojasevima za koljena.

A
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4.2 Osnovna oprema za položaj na stomaku
Za osnovni okvir, naslon za tijelo, podršku za noge, oslonce za stopala i 
podešavanje visine, pogledajte Točku 4.3 - 4.13.

4.2.1 Pojas za prsa
Pojas za prsa (standard ili kontrola rotaci-
je) stabilizira trup i potreban je za položaj 
na stomaku. Podstavljeni pojas za prsa se 
pričvršćuje ispod ruku i osigurava sigurno 
pozicioniranje gornjeg dijela tijela.
Da bi pričvrstili pojas za prsa s kontrolom rot-
acije, oslobodite gornji kraj pojasa za prsa 
i gurnite krajeve petlje pojasa iza jastučića 
prema dolje. Ponovno stavite pojas za prsa i 
pričvrstite krajeve pojasa na naslonu za tije-
lo. Stavite pojas oko korisnika, zatim zatvorite 
kopču i zategnite obje strane da bi kontroli-
rali okretanje trupa.

Da bi izbjegli padove ili druge ozljede, svi ko-
risnici u položaju na stomaku bi morali biti osig-
urani s jednim pojasom za prsa (standard ili kontrola rotacije).

4.2.2 Pojas za stražnjicu
Kod stajanja u položaju na stomaku, pojas 
za stražnjicu pruža važnu podršku iza kukova 
korisnika, da bi držao položaj stajanja. Radi 
se o oblikovanom, podstavljenom pojasu sa 
sustavom za pričvršćenje na 5 točaka za više 
sigurnosti. 
Prvo zategnite donje pojaseve, da bi pojas 
za zdjelicu bio duboko ispod kukova korisnika 
i pružio optimalno držanje. Zategnite zatim preostale pojaseve i podesite ih 
tako da dobro prianjaju. Koristite tri kopče na desnoj strani i u sredini, kada 
korisnika stavljate ili vadite iz pojasa.

Da bi izbjegli davljenje ili druge ozljede, pojas za zdjelicu MORA se osigurati sa 
svih pet točki pričvršćenja u položaju na stomaku.
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4.3 Podešavanje visine za vel. 1
Središnji stup se može podesiti uz po-
moć plinske opruge za 15 cm u visini.  
Uhvatite ručku (A) gore na stupu i pritisnite 
bijeli okidač (B), da bi otključali i podesili 
podešavanje visine. Moguće je da jedan dio 
težine uređaja morate uhvatiti s drugom ru-
kom.

4.4 Podešavanje visine za vel. 2
Stup se može podesiti ručicom za okretan-
je (C) za 35 cm u visini. Koristite ručicu za 
podešavanje visine stajalice prema potrebi 
za transfer ili korisnike različitih veličina.

4.5 Kotači/kočnice
Mobilni donji dio posjeduje dva velika kotača 
na stranama i valjke na prednjoj i stražnjoj 
strani za izvrsnu mogućnost manevriranja. 
Kada je stajalica zauzeta, donji valjak se nam-
jerno lagano podigne s poda, što pomaže 
kod prelaska pragova ili neravnih podova. Na 
oba velika kotača nalaze se nožne kočnice.  
Pritisnite bijelu papučicu (D) prema dolje, da 
bi zakočili kočnicu i stanite prema gore na 
gonji jezičak (E), da istu otpustite.

Proizvod se može prevrnuti kod nestručne uporabe. Kod promjene i ustajanja 
uvijek zakočite kočnicu.

B

A

E D

C
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4.6 Ručka za guranje
S ručkom za guranje stajalicu možete gurati, 
upravljati i podesiti kut središnjeg stupa.
Za podešavanje položaja ručke za guranje 
koristite gumb za podešavanje (A). Uvjerite 
se uvijek da je gumb za podešavanje za ruč-
ku za guranje čvrsto zategnut prije nego što 
promijenite kut središnjeg stupa ili pokrenete 
stajalicu. 

4.7 Podešavanje kuta
Naslon za tijelo od stajalice može se podesiti 
od horizontale do vertikale (90°). U tu svrhu 
držite čvrsto ručku za guranje i pritisnite dvo-
struki okidač (B), da bi podesili kut naslona 
za tijelo. Otpustite okidač da bi se postavka 
uklopila. 

Da bi izbjegli padova ili druge ozljede, uvjerite 
se da su svi pojasevi sigurni i gumbi čvrsto zate-
gnuti, prije nego što korisnika stavite u stajaći 
položaj. 

4.8 �Naslon za tijelo i jastučići za gornji dio 
tijela

Naslon za tijelo je podstavljeni središnji dio, 
na kojem su pričvršćeni gornji oslonac za 
trup, jastučići za gornji dio tijela i više poja-
seva. 
Jastučići za gornji dio tijela mogu se koristiti 
na toraksu, zdjelici ili na oba položaja, kada 
je izabran dodatni par jastučića za gornji dio 
tijela.
Koristite bijeli okidač (C) na strani naslona za 
tijelo, da bi podesili širinu ili uklonili jastuči-
će. Da bi podesili visinu pojedinačnih boč-
nih jastučića koristite gumb (D). Koristite bijeli 
okidač (E), da bi iste odgurnuli radi olakšanja 
transfera.

C

E D

E

B

A
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4.9 Pričvršćenje pojasa
Svi pojasevi na naslonu za tijelo su pričvr-
šćeni sa sličnim stezaljkama (A). Umetnite vrh 
stezaljke u odgovarajuću čahuru iza naslona 
za tijelo i povucite istu prema naprijed sve 
dok se ne uklopi. Ponovno skinite stezaljke s 
jastučića da bi uklonili pojas. 

4.10 Oslonci za noge za vel. 1 Standard 
Postavite podstavljene oslonce za noge tako 
da jastučić bude na sredini koljena korisnika. 
S unutarnjim gumbom (B) podešava se du-
žina butine, s vanjskim gumbom (C) dužina 
potkoljenice.

4.11 Oslonci za noge za vel. 2 Standard 
Oslonac za noge dijeli se na dva jastučića. 
Jedan za butinu i drugi za potkoljenicu. Po-
desite dužinu butine s gumbom (D) iza jastu-
čića za butine; očitajte položaj na skali na 
vanjskoj strani metalnog dijela. Podesite du-
žinu potkoljenice s gumbom (E) iza jastučića 
i očitajte položaj na tamo postavljenoj skali. 
Sredina koljena korisnika treba odgovarati 
prihvatima pričvršćenja pojasa (F) .

4.11.1 Prošireni oslonci za nogu za vel. 2 
Preko postavki opisanih pod Točkom 4.11, 
mogu se savijanja kukova i koljena podesiti u 
području od 0-45° za položaj na stomaku ili 
leđima. Podesite savijanje kukova s okretnim 
gumbom (G) na vanjskoj strani kuka. 
Da bi aktivirali neutralni položaj i postavili 
oslonac za noge u stajaćem području, povu-
cite crvenu polugu (H). Podesite kut savijanja 
kuka s okretnim gumbom (I) iza koljena.

4. Postavke.
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4.12 �Podešavanje dubine kukova (samo vel. 
2)

Podesite dubinu kukova, tako što cijeli os-
lonac za noge u odnosu na oslonac za tijelo 
okretanjem gumba (A) gurnete iza jastučića 
za kukove prema naprijed ili natrag. Položaj 
možete očitati na prikazu (B) pored glave.

4.13 Abdukcija
Stajalica omogućava za svaku nogu ne-
zavisnu abdukciju do 30°. Otpustite okretni 
gumb (C) iza zgloba kuka, da bi podesili ab-
dukciju kuka.

4.14 Oslonci za stopala
Oslonci za stopala imaju podesive zdjele za 
pete i pojaseve s kopčama, da bi pozicioni-
rali i osigurali stopala.
Otpustite gumb (D) na donjoj strani, da bi 
okrenuli oslonac za stopala ili podesite isti 
prema naprijed i natrag. Koristite gumb (E) 
na vanjskoj strani oslonca za stopala, da bi 
podesili plantarnu fleksiju/dorzalnu fleksiju 
zgloba za ukupno 30°. Okrenite oslonac za 
stopala za 180°, da bi kod stajalice mijenjali 
između položaja na stomaku i leđima.

D
E

C

A

B
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4.15 Naslon za glavu
Naslon za glavu se pričvršćuje na gornjem 
osloncu za trup i podržava straga glavu ko-
risnika. Opcionalno postavite bočnu vodilicu 
za oslonac za glavu za dodatnu podršku. 
Postavite je gore u prorez, gurnite je pre-
ma dolje u željeni položaj i zategnite okret-
ni gumb (D). Otpustite okretni gumb (D), da 
bi visinu i širinu postavili nezavisno jedno od 
drugog.

D



26 5. Pribor.

5.1 Terapijski stol

Pričvršćenje
Terapijski stol ima jednu točku za pričvršće-
nje na strani stajalice i može se koristiti u po-
ložaju na stomaku i u položaju na leđima. Da 
bi pričvrstili terapijski stol, umenite vijak na 
kraku stola u čahuru na strani stajalice. Pri-
tisnite gumb (A) prema gore i zategnite ga.

Postavka
Jednostavno postavite položaj terapijskog 
stola, tako što sva 3 prema dolje usmjere-
na gumba otpustite i stol postavite u želje-
ni položaj. Nakon toga ponovno zategnite 
gumbe. S gumbom ispod sredine stola (B) 
može se također podesiti kut stola. Da bi po-
desili visinu, koristite gumb (C), koji pokazuje 
prema naprijed.

5.2 Vanjska i unutarnja bočna vodilica nogu
Mogu se koristiti jedan ili dva para bočne 
vodilice nogu. Kada se koriste na unutarnjoj 
butini, imaju funkciju abdukcije. Montirajte 
bočnu vodilice noge na unutarnjoj strani za 
medijalnu podršku ili na vanjskoj strani za la-
teralnu podršku. 
Postavite širinu s bijelim okidačem (D). Nosač 
je na sredini izvana, da bi se bočna vodilica 
noge mogla postaviti na dvije visine. Zamije-
nite jastučiće, da bi promijenili visinu.

A

D

B

C
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5.3 Bočna vodilica za oslonac za glavu
Da bi glavnu dodatno poduprijeli i pozi-
cionirali, koristite bočnu bodilicu za oslonac 
za glavu. Za postavljanje provucite nosače 
gore kroz prorez i gurnite iste prema dolje u 
željeni položaj.  Ovdje možete visinu i širinu 
bočne vodilice postaviti nezavisno jedno od 
drugog. Za pričvršćenje i otpuštanje koristite 
okretni gumb (A).

5.3.1 �Adapterska ploča za oslonac za glavu 
(samo za vel. 2)

Za korisnike, koji žele montirati drugi oslonac 
za glavu na stajalici rifton stander. veličine 
2, imamo dostupnu adaptersku ploču. Ista 
odgovara Whitmeyer M2100-WB nosaču 
oslonca za glavu ili Whitmeyer Onyx Hea-
drest Support System, Stealth SBM300, kao i 
drugim sličnim sustavima pričvršćenja. 
Skinite Rifton-oslonac za glavu, tako što sre-
dišnji gumb potpuno otpustite. Pritisnite klin 
prema dolje u za to predviđeni prorez.

Uklonite navlaku s gornjeg naslona za tijelo. 
Umetnite vijke kroz podloške i kroz obje otvo-
re u plastici. 

Zategnite vijke s jednim 3/16''-šestokutnim 
alatom u ploči. Ponovno postavite jastučić 
na gornjem nosaču prtljažnika.

Korisnik preuzima punu odgovornost za to da je 
ova promjena izvedena na licu mjesta na pravi-
lan i siguran način. Rifton ne preporučje ili jamči 
da oslonac za glavu drugog proizvođača sigurno 
ispunjava zahtjeve korisnika. Rifton nije odgo-
voran za ugradnju ili sigurnu uporabu proizvoda 
drugih proizvođača.

A

5. Pribor.
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5.4 �Pojas za prsa i ramena
U položaju na leđima pojas za prsa i ramena se 
može koristiti umjesto pojasa za prsa. Pojas za 
prsa i ramena pružaj bolje pozicioniranje i stabi-
lizaciju gornjeg trupa. Iz sigurnosnih razloga tre-
bate uvijek koristiti svih pet točki za pričvršćenje.

Da bi izbjegli davljenje, pričvrstite uvijek središnji 
sigurnosni pojas i uvjerite se prije svake uporabe da 
su svi pojasevi čvrsto postavljeni.

5.5 �Pozicioner za koljeno s kontrolom rotacije 
samo za položaj na stomaku

Pozicioneri za koljeno s kontrolom rotaci-
je uvijek su dostupni samo za položaj na 
stomaku. Isti obuhvataju koljeno korisnika i 
osiguravaju određenu medijalnu/lateralnu stabi-
lizaciju koljena na podstavljenom osloncu za noge. 
Korisni su i kada se prema potre-
bi treba spriječiti hiperekstenzija koljena. 
Pored toga može se dostići jedna određena 
mjera kontrole rotacije, tako što se pojas na jed-
noj strani manžetne čvršće zategne nego na 
drugoj strani.

5.6 ��Zakretni jastučići za koljena (samo za vel. 
2)

Namještanje
Izvadite pojaseve za koljena iz materijala, ako 
postoji. Pričvrstite podijeljene oslonce za koljena, 
tako što otvro iznad montažnog klina na bočnoj 
strani noge zakvačite i gurnete prema dolje na 
klin. Gurnite klinove za pričvršćenje od stražnje 
strane noge kroz kutni prorez i kroz otvor u podi-
jeljeni oslonac za koljeno i pričvrstite isporučeni 
gumb.

Podešavanje i primjena
Pozicionirajte oba podstavljena spužvasta stre-
mena iznad i ispod koljena korisnika. S gumbom 
(A) se također može podesiti kut, da bi se oslo-
nac usmjerio na sredini koljena.

A

5. Pribor.
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Položaj jastučića za koljeno možete podes-
iti prema naprijed i natrag, tako što koristite 
gumb gore na stražnjoj strani (A).

Rasklopite jastučić za koljeno za transfer na 
stranu. U tu svhru čvrsto pritisnite bijeli jezičak 
za otključavanje (B) . Da bi jastučiće za kol-
jeno ponovno postavili za korištenje, pazite 
na to da čujete zvuk klika kod zaključavanja.

5.7 Klin oslonca za stopala (samo za vel.1)
Najmanjim korisnicima je možda potreban 
klin oslonca za stopala za optimalno pozi-
cioniranje.

A

B



30 6. Čišćenje i servisiranje.

6.1 Čišćenje i servisiranje

6.1.1 Čišćenje
Redovito čistite sve elemente okvira spužvom ili vlažnom krpom, posebno 
treba ukloniti kapljice vode. U slučaju jačeg zaprljanja potrebno je očisti-
ti blagim kućnim sredstvom za čišćenje ili s jednom otopinom, koja može 
sadržavati do 10 % sredstva za izbjeljivanje. Važno je temeljito osušiti oči-
šćena područja.
Svi materijali koji se ne mogu ukloniti, mogu se obrisati vlažnom krpom. Svi 
maaterijali i pojasevi koji se mogu skinuti nisu prikladni za strojno pranje.
Također obratite pozornost na naše opće upute za čišćenje i higijenu. Ovo 
možete pronaći na www.schuchmann.de/mediathek.

6.1.2 Dezinfekcija
Za dezinfekciju metalnih- i plastičnih površina mogu se koristiti različiti pro-
izvodi. Tekuća sredstva za dezinfekciju dostupna su kao gotove otopine 
koje se mogu raspršiti i ravnomjerno nanijeti mekom krpom. Alternativno, 
krpe prethodno natopljene dezinfekcijskim sredstvom mogu se koristiti za 
brisanje cijelog područja proizvoda. U oba slučaja potrebno je paziti da se 
osigura potpuno vlaženje. Također je moguća i preporučljiva dezinfekcija u 
potpuno automatskim sustavima za dezinfekciju.
Vrijeme izlaganja može varirati i može se pronaći u uputama proizvođača 
za korištene proizvode.

6.2 Servisiranje
Molimo izvršite dnevnu vizualnu kontrolu i redovito provjeravajte ima li na 
proizvodu pukotina, lomova, dijelova koji nedostaju i kvarova. Ako postoji 
kvar ili pogrešna funkcija, obratite se izravno specijaliziranom trgovcu koji 
vrši isporuku.(vidi Točka 9.4).

6.3 Održavanje
Zbog sigurnosti korisnika i održavanja odgovornosti za proizvod, održa-
vanje mora obaviti specijalizirani trgovac najmanje jednom godišnje (vidi 
Točka 9.4) . Provedeno održavanje mora biti dokumentirano u rasporedu 
održavanja (vidi Točka 6.3.2).
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6.3.1 Zahtjevi za održavanje
•	Osnovno čišćenje prema podacima proizvođača 

	 - �Sustavi se ne smiju izložiti izravno mlazu visokotlačnog čistača.
•	Po potrebi dezinfekcija prema uputama proizvođača
•	Oštećenja na okviru, dodacima i priboru (pukotine, lomovi, korozija, savi-

jeni dijelovi ili dijelovi koji nedostaju)
•	Čvrstoća spojeva (zategnite labave vijke, zamijenite vijke koji nedostaju)
•	Funkcionalnost elemenata za podešavanje (vijci, poluga za otpuštanje)
•	Funkcionalnost ostalih elemenata za podešavanje (leđa, naslon za 

glavu, jastučići, oslonci za ruke, oslonci za noge, stol i vodilice u području 
nogu)

•	Funkcionalnost plinskih tlačnih opruga (u datom slučaju podešavanje 
Bowden kabela)

•	Funkcionalnost sigurnosnih elemenata (sigurnosni klinovi nagibnog ure-
đaja)

•	Traka za hvatanje i gumirani elementi na istrošenost i učinak zaštit od 
klizanja

•	Funkcionalnost kočnica (parkirna kočnica)
•	Runkcionalnost valjaka (koncentričnost, miran hod)
•	Oštećenje pojaseva (stezni uređaj, zatvarači, šavovi)
•	Oštećenja na jastučnici i poklopci
•	Čitljivost natpisne pločice
•	Završna kompletna funkcionalna provjera pomagala
•	Kontrola pravilne montaže svih ugradbenih dijelova i pribora

6. Čišćenje i servisiranje.
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6.3.2 Raspored održavanja
Provedene su upute proizvođača o održavanju (vidi Točka 6.3.1) :

Datum Tvrtka Prezime Potpis

Sve uočene nedostatke ili oštećenja mora prije ponovne uporabe otkloniti spe-
cijalizirani trgovac ili proizvođač.

6.4 Rezervni dijelovi
Koristite samo originalnu dodatnu opremu i originalne Schuchmann rezer-
vne dijelove, inače ćete ugroziti sigurnost korisnika i jamstvo će biti ništav-
no. 
Za naručivanje rezervnih dijelova, obratite se specijaliziranom trgovcu koji 
dostavlja, navodeći serijski broj proizvoda (vidi Točka 9.4). Neophodne re-
zervne dijelove i pribor smije ugraditi samo obučeno osoblje.
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6.5 Trajanje korištenja i ponovna uporaba
Očekivano trajanje korištenja našeg proizvoda, ovisno o intenzitetu upo-
rabe, je do 8” godina ako se koristi u skladu s informacijama u ovim upu-
tama za uporabu. Proizvod se može koristiti i nakon tog razdoblja ako je 
u sigurnom stanju. Očekivano trajanje korištenja ne odnosi se na potrošne 
dijelove kao što su hodni kotači, plinske opruge itd.  Za procjenu stanja 
održavanja i, ako je potrebno, za mogućnost ponovne uporabe odgovo-
ran je specijalizirani trgovac.

Proizvod je prikladan za ponovnu uporabu. Prije prosljeđivanja, molimo iz-
vršite upute za čišćenje i dezinfekciju navedene pod Točka 6.1 . Popratni 
dokumenti kao npr. ove upute za uporabu dio su proizvoda i moraju se 
predati novom korisniku. Za ponovnu uporabu nije potrebno prethodno ra-
stavljanje. Prilikom skladištenja preporuča se postaviti proizvod na najkom-
paktniju dimenziju kako biste uštedjeli prostor.
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7.1 Dimenzije

7. Tehnički podaci.

Najvažnije veličina korisnika: visina
Ukupna visina korisnika je opća točka za izbor pravilne ve-
ličine proizvoda. Izaberite model koji omogućava rast.
*Najmanjim korisnicima je možda potreban klin oslonca za stopala za op-
timalno pozicioniranje. Važno: Težina korisnika ne smije prekoračiti maksi-
malni radni teret.

8. Jamstvo.

Dvogodišnje zakonsko jamstvo odnosi se na sve proizvode. To počinje 
isporukom ili primopredajom robe. Ako se može dokazati da je došlo do 
greške u materijalu ili proizvodnji u robi koju smo isporučili unutar tog vre-
menskog razdoblja, pregledat ćemo prijavljeno oštećenje ako nam se vrati 
bez tereta i, ako je potrebno, popraviti je ili isporučiti novu besplatno i po 
našem nahođenju.

Vel. 1 Vel. 2

Dužina ukupno 81,5 cm 99 cm

Širina ukupno 53,5  cm 68,5 cm

Visina horizontalnog oslonca za glavu iznad 
poda 56 - 71 cm 56 - 91,5  cm

Visina oslonca za stopalo do koljena 15 - 28 cm 25,5 - 38 cm

Visina koljeno do kuk 15 -25,5 cm 20,5 - 33 cm

Oslonac za stopalo do gornjeg ruba oslonca 
za glavu 78,5 - 109 cm 104 - 139,5  cm

Širina između bočnih dijelova trupa 12,5 - 25,5 cm 18 - 28  cm

Širina između medijalnih/lateralnih naslona za 
butine 5 - 10 cm 7,5 - 12,5  cm

Težina osnovnog modela Položaj na stomaku 21 kg 32,5 kg

Težina osnovnog modela Položaj na leđima 23,5 kg 35,5 kg

Visina tijela 71 - 106 cm 96 - 134 cm

maks. opterećenje 34 kg 45 kg



35 9. Identifikacija.

9.1 Serijski broj / datum proizvodnje
Serijski broj, datum proizvodnje i ostali podaci nalaze se na natpisnoj plo-
čici koja se nalazi na svakom našem proizvodu (A).

9.2 Verzija proizvoda
Proizvod rifton stander. dostupan je u dvije veličine i može se nadopuniti 
raznim dodacima (vidi Točka 5).

9.3 Izdanje dokumenta
Upute za uporabu rifton stander. - Promjena statusa A; Izdanje 10.2024

9.4 �Naziv i adresa proizvođača, specijaliziranog trgovca koji vrši isporuku
Ovaj proizvod je proizveo:

Ovaj proizvod isporučio je sljedeći specijalizirani trgovac:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Germany
Phone +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Naziv proizvoda

Broj artikla

Serijski broj

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Veličina

maks. opterećenje

Datum proizvodnje

Označavanje proizvoda u skladu s MDR
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