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Kjaere kunde!

Vi vil gjerne f& lov til & takke deg for at du har kjgpt dette produktet og for din tillit til oss.
For du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruksanvisningen naye, og om & folge
den. Ta hensyn til at henvisninger og fremstillinger i denne bruksanvisningen kan avvi-
ke avhengig av hva slags utstyr produktet ditt har. Vi forbeholder oss retten til & foreta
tekniske endringer.

Viktig informasjon!
Forsikre de om at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet.

Ditt schuchmann-team
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1.1levering

N&r du mottar produktet, mé& du kontrollere at det er fullstendig, at det ikke
har feil og se etter eventuelle transportskader. Kontroller varen i ncerheten
av overbringeren. Hvis det oppstér transportskader, m& du starte en re-
klamasjon (fastsettelse av mangler) sammen med overbringeren. Send en
skriftlig reklamasjon til den ansvarlige forhandleren.

1.2 Sikkerhetstiltak for bruk

Riktig bruk av produktet krever ngyaktig og grundig opplcering av brukeren
eller falgepersonen. Far du tar i bruk produktet, ber vi deg om & lese bruk-
sanvisningen naye, og om & felge den. Det er mulig at produktdeler som
kommer i berering med huden, kan bli oppvarmet av sollys. Avhengig av in-
tensiteten pd solinnstrélingen, kan de enkelte delenes overflatetemperatur
stige over 41 °C og dermed forérsake lette forbrenninger, hvis de kommer
i direkte kontakt med huden. Du ber derfor dekke til disse omréidene eller
beskytte enheten mot direkte sollys.

1.3 Sikker kassering

For bevaring og beskyttelse av miljget, for & fornindre forurensning og for
& forbedre gjenvinningen av r&stoffer (resirkulering) mé& du felge punktene
1.3.1 og 1.3.2 i kasseringsinformasjonen.

1.3.1 Emballasje

Emballasjen for produktet skal opplbevares hvis det senere skulle bli ned-
vendig & transportere produktet. Hvis du mé& sende produktet tilbake til
oss for reparasjon eller i garantitilfeller, ber vi deg bruke originalesken slik
at produktet pakkes optimalt. Lever ellers emballasjematerialer til resirku-
lering avhengig av materialtypen.

lkke la emballasjematerialer ligge rundt omkring uten oppsyn, da de kan vaere
kilder til fare.

1.3.2 Produkt
Réstoffene som er brukt i produktet, leveres til resirkulering avhengig av
materialtypen (se materialinformasjon under punkt 2.1) nér produktets le-
vetid er utlgpt.

1.4 Plassering av bruksanvisningen

Oppbevar bruksanvisningen pd& et trygt sted, og forsikre deg om at
den felger med produktet ved mulig gjenbruk. Hvis du mister bruk-
sanvisningen, kan du nér som helst laste ned en aktuell versjon fra
www.schuchmann.de



2.1 Materialinformasjon

Grunnrammen og enkeltelementene er laget av aluminium, ruster ikke og
er pulverlakkert. Kroppsstettene og underarmsstottene er fremstilt av po-
lyuretan. Setet er polstret og trukket. Polstringen bestér 100 % av polyester
og er flammehemmende (iht. NS-EN 1021-1+2).

2.2 Handtering/Transport

Trekkrullator er ikke ment for boering siden den er utstyrt med hjul. Hvis den
md& bceres p& grunn av hindringer, mé& du forsikre deg om at alle bevege-
lige deler er strammet. Still deg ved siden av trekkrullator, grip tak i hayre
og venstre side av grunnrammen under hé&ndtakene og left den over hin-
dringen. Hvis du skal transportere trekkrullator, folder du sammen rammen
(se punkt 3.1).

For malte mini. storrelse O er det ikke mulig & folde sammen rammen! Her
setter du innstillingene p& det mest kompakte malet (fold opp setet, hand-
takene pd& laveste innstilling osv.). Left den kompakte enheten ved & tr&
inn mellom rammen bak og gripe tak i den pd venstre og hoyre side under
h&ndtakene p& rammen.

2.3 Bruksomrader, riktig bruk

Trekkrullotorene malte. og malte outdoor. er medisinske produkter i risiko-
klasse 1 som gir brukerne s& mye bevegelsesfrinet inne (malte.) eller ute
(malte outdoor.) for & kunne bevege seg uavhengig eller ved hjelp av en
medfelgende person. Trekkrullatorene trekkes etter kroppen. Da gker sta-
biliteten bakover og gir optimal bevegelsesfrinet for beina med den abdu-
serte rammeformen. All annen bruk eller bruk som gdr ut over dette, gjelder
som feil bruk.

2.3.1Indikasjoner

Trekkrullatorene malte. og malte outdoor. blir designet for brukere for & kom-
pensere for redusert styrke eller kapasitet i de nedre ekstremitetene ved
hjelp av kraft/stette fra de evre ekstremitetene (ev. ogsd fra overkroppen).
Mélet er & lcere & g& eller bevege seg fremover aktivt, utvide en begrenset
handlingsradius og kompensere for usikkert ganglag.



2.3.2 Kontraindikasjoner

Indikasjoner fra gétrening skal i prinsippet felges av en ortoped. Derfor skall
det for en behandling undersgkes om det finnes kontraindikasjoner med
hensyn til pasienten. Alle typer smerter er generelt sett en kontraindikasjon.
Det mé& ikke brukes noen gdhjelp uten at det pé& forh&nd er avklart om
bruken har feil fotstilling for pasienten.

A 2.4 Feil bruk Advarsler

+ Riktig bruk av produktet krever ngyaktig og grundig innarbeidelse av
den aktuelle kunderédgiveren.

+ Produkt mé& ikke brukes uten tilsyn.

- malte. md& bare brukes inne, eller pd fast og jevnt underlag . Utendars
anbefales malte outdoor..

- Maks. heydejustering av skyvehd&ndtakene er angitt av en markering,
det mad ikke gjere noen innstillinger forbi dette omrédet.

+ Les punkt 5 "Tekniske data" i denne
bruksanvisningen for maks. vekt p& brukeren.

- Etter alle innstillinger og justeringer mé& de tidligere lesnede
skruforbindelsene trekkes godt til igjen.

- Henges det pd tunge vesker oll., kan det pévirke stabiliteten negativt.

+ Bruk kun tilbehegr og reservedeler fra Schuchmann, ellers kan det sette
brukerens sikkerhet i fare.

+ For & redusere faren for skader mé& det ved alle typer innstillinger og
justeringer passes pd& at ikke brukerens eller felgepersonens armer eller
bein befinner seg i innstillings- eller justeringsomrédet.

- Brukere som har problemer med & lese, mé f& bruksanvisningen opplest
for & forst& hvordan de bruker produktet.

2.5 Utstyr basismodell
+ lett og sammenleggbar aluminiumsramme
(malte mini. starrelse O kan ikke legges sammen)
- h&ndtak som kan justeres separat i heyden og bredden
- EVA-styrehjul med retningsl&s
+ EVA-bakhjul med ryggesperre integrert i navet, kan kobles ut (p& malte.)
+ EVA-bakhjul med trommelbrems inkl. h&ndparkeringslorems
(p& malte outdoor.)



2.6 Opplisting tilbehor

- Underarmsstatter med h&ndtak
(p& malte.)

- Underarmsstetter med gripekuler
(P& malte.)

- H&ndtaksstang (p& malte.)

- Begrensere for h&ndtakene

+ Kombinert bekken- og setepute

- sete som kan slés opp
(ikke for str. O)

+ H&ndparkeringsbrems (p& malte.)
+ Handbrems med ekstra sma

bremsehd&ndtak

- Friksjonsbrems (p& malte.)

+ Tippesikring

+ Oppbevaringskurv

- Avviserhjul-sett (p& malte.)

- Ryggesperre (pé& malte outdoor.)
- Skyvestang for felgeperson



2.7 Produktoversikt
Bildene under skal vise deg betegnelsen p& de viktigste komponentene,
samt begrepene som du finner igjen ndr du leser denne bruksanvisningen.

Underarmsstatter med handtak i

Underarmsstotter med
gripekuler

Kombinert
bekken- 0g setepute

Sete

lettere og foldbar
3luminiumsramme

H3ndbrems

EVA-styrehjul
med retningslds

Tippesikring
Sete

lettere og foldbar
3luminiumsramme

EVA-bakhjul
med trommelbrems



> >
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Innstillinger og justeringer p& produktet eller tilbehgret skal kun utferes av
personer som har f&tt innfering i dette av en réddgiver for medisinsk utstyr.
For & redusere faren for skader mé& det ved alle typer innstillinger og
justeringer passes pd& at ikke brukerens eller felgepersonens armer eller
bein befinner seg i innstillings- eller justeringsomrédet. Alle innstillinger kan
utferes med vanlig verktey (feks. unbrakonakkel, skrutrekker eller skiftenak-
kel).

3.11nn-/utfolding av rammen
Rammen til trekkrullator kan fol-
des sammen via foldeleddet (A) for
enklere transport eller bedre oppbe-
varing. Still deg eller huk bak trek-
krullator for & folde sammen rammen.
Trekk i begge utlesermne (B) samtidig
og trykk rammen ned (C).

For & folde den ut trekker du igjen i
begge utlaserne (B) og retter ut ram-
men igjen. Trekkrullator er driftsklar ig-
jen s& snart begge foldeleddene (A)
klikker herbart i l&s.

Foldeleddene m3 klikke i l3s igjen ndr
rammen foldes ut!

Rammen p3 malte mini. (str. 0) kan IKKE
legges sammen!

P3 malte. str. 4 er en ekstra sikkerhets-
splint (D) installert!




3.2 Handtak
H&ndtakene kan justeres individuelt i bredden og heyden for tilpasning til
individuelle kroppsstarrelser.

3.2.1Hoydejustering av hdndtakene
For & stille inn heyden lesner du fin-
gerskruene (A), setter handtakene i
onsket stilling og strammer deretter
fingerskruene godt igjen. En skala (B)
muliggjer neyaktig heydeinnstilling av
hé&ndtakene. Serg for at hé&ndtakene
ikke trekkes ut forbi STOP-markerin-
gen (C), ellers kan ikke lenger tilstrek-
kelig klemming garanteres. Heoyden
kan ogsé forandres med breddejus-
teringen (se punkt 3.2.2)

Handtakene m3 ikke trekkes ut av hand-
taksholderen forbi STOP-markeringen!

3.2.2 Breddejustering av handtakene
For & justere bredden lasner du sylin-
derhodeskruen med innvendig seks-
kant (D), setter h&ndtakene i onsket
stilling og trekker deretter sylinder-
hodeskruen med innvendig sekskant D
godt til igjen. Som allerede nevnt

under punkt 3.2.1 kan h&ndtakshay-

den ogsé forandres med justering av

bredden (E).

Stram alle skruforbindelsene igjen etter
hver inastilling!




3.3. Retningslds

Ved & |&se styrehjulene er det mulig &
gd rett frem. For & lgsne I&singen av
styrehjulenetrekkerduretningsléisen(A)
lett oppover og dreier den en kvart
omdreining mot venstre eller hoyre.
N& kan styrehjulene bevege seg fritt
slik at du selv kan styre. For & I&se
styrehjulene igjen trekker du retnings-
I&sen (A) lett oppover og dreier den
en kvart omdreining mot venstre eller
hoyre. S& snart styrehjulene er orien-
tert rett frem, gar retningslésen i 1&s
igjen.

3.4 Kombinert bekken- 0og setepute
(ekstrautstyr for malte. 0g malte out-
door.)

Den kombinerte bekken- og sete-
puten er PU-polstret og brukes til &
stotte opp brukeren nér denne gér.
Den kan justeres i hgyden, dybden og
bredden og i vinkel og i tillegg svinges
bort bakover.

Innstilling av heyden

Hoyden til den kombinerte bekken-
og seteputen kan justeres ved hjelp
av h&ndtakene (B - se ogs& punkt
3.2.1). I tillegg kan heyden ogsé tilpas-
ses ved & lasne skruene (C).




Innstilling av dybden
Losne begge settskruene (A) og sett
den kombinerte bekken- og setepu-
ten i gnsket posisjon.

Innstilling av bredden

Bekkenputene i den kombinerte
bekken- og seteputen kan justeres i
bredden etter at skruforbindelsen (B)
er lgsnet.

Innstilling av vinkelen
Losne sylinderhodeskruen (C) for &
justere vinkelen til den kombinerte
bekken- og seteputen.

Svinge bort

Hvis den kombinerte lbekken- og se-
teputen ikke trengs, kan den helt en-
kelt svinges bakover (D).

Stram alle skruforbindelsene igjen etter
hver innstilling!

3.5 4-punkts bekkenbelte
4-punkts-bekkenbeltet (E) festes pd
den breddejusterbare bekkenstaot-
teputen (F). Dertil monteres de fire
foldespennene (G) med de medfel-
gende skruene i gjengepunktene (H)
p& sideferingene. For dette mé& bes-
kyttelseshettene som er festet til gje-
ngepunktene (H) fiernes. De fire bel-
teendene skal deretter tres inn i de
respektive foldespennene (G). Foldes-
pennene skal sé& lukkes. Bekkenbeltet
kan &pnes ved den sentrale spennen
(1), hvor ogsé beltelengden kan juste-
res.
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3.6 Tippesikring

(ekstrautstyr for malte. og malte outdoor.)

Siden brukeren instinktivt av og
til vil falle bakover, kan malte. og
malte outdoor. utstyres med en tip-
pesikring. Tippesikringen brukes som
beskyttelse mot velting tilbake hvis
brukeren lener seg for langt bakover.
Tippesikringens vinkel kan justeres.
For & gjere dette, lgsner du skruen (A),
trekker den ut og plasserer tippesikrin-
gen etter dine gnsker. Fest tippesikrin-
gen igjen med skruen (A).

3.7 Sete

(ekstrautstyr for malte. og malte out-
door.)

Sete. Hvis setet ikke trengs, s& kan det
foldes opp bakover (B) for & f& mer
plass til gangen. Laft helt enkelt setet
lett opp og fold det bakover. Hvis setet
skal brukes, foldes det enkelt ned igjen.

P3 malte mini. starrelse 0 falger ekstraut-
styret sete ikke med!

Var oppmerksom p3 den maksimale
belastningen (se punkt 5)!

3.8 Skyvestang for falgeperson
(ekstrautstyr for malte. og malte out-
door.)

Skyvestangen er heydejusterbar og
utstyrt med en integrert dreiesperre. |
tillegg kan den demonteres. For & stille
inn hoyden losner du klemmen (C) og
setter skyveh&ndtaket i ensket hoyde.
Vil du ta av hele skyvestangen, lasner
du klemmen (D). Ved innsetting mé& du
passe pé& at skyvestangen skyves inn i
skyvehé&ndtaksfestet til anslag og ikke
kan dreies.




3.9 Underarmsstatter

(ekstrautstyr for malte.)
Underarmsstottene kan voere utstyrt
med et gripeh&ndtak eller en gripe-
kule. De kan stilles inn i dybden, hay-
den, i vinkel og helling.

Innstilling av dybden

Lesne sylinderhodeskruen med inn-
vendig sekskant (A) under underarms-
stotten. N& kan du forskyve denne pé
reret (B) og sette den i @nsket posisjon.

Var oppmerksom p3 innstillingsmarke-
ringen p3 roret (B).

Innstilling av heyden
Innstillingen av heyden skjer via h&nd-
takene (se punkt 3.2.1 + 3.2.2).

Innstilling av vinkelen

Innstillingen av vinkelen (C) skjer via et
sperreledd. Lesne sylinderhodeskruen
med innvendig sekskant (A) under un-
derarmsstgtten og still underarmstat-
ten i gnsket posisjon.

Innstillingen av hellingen

For & stille inn hellingen (D) lasner du
sylinderhodeskruen med innvendig
sekskant (A) under underarmsstatten
og stiller underarmstotten i onsket
posisjon.




3.10 Gripehandtak/gripekule for underarmsstattene
(ekstrautstyr for malte.)

Losne unbrakoskruene (A) og sett gri-
pehdndtaket (B) eller gripekulen (C) i
@nsket posisjon.

Stram alle skruforbindelsene igjen etter
hver innstilling!

3.11 Friksjonsbrems

(ekstrautstyr for malte.)

Funksjonen til friksjonslbremsen bru-
kes for dosert hastighetsreduksjon av
bakhjulenes rulling. Ved & skru skruen
D inn eller ut (lasne farst kontramutte-
ren E) kan trykket til friksjonsbremsen
pd& hjulet, og dermed rullehastigheten
til hjulene forandres.

Stram kontramutteren til igjen etter hver
innstilling!

3.12 Hindparkeringsbrems
(ekstrautstyr for malte.)

P& malte outdoor. folger héndpar-
keringsbremsen med pd& basismo-
dellen. Trekkrullatoren kan utstyres
med en h&ndparkeringsbrems for & G
forhindre ugnsket rulling og for sikker

stabilitet. Trekk i bremsespaken (F)

og l&s med den rade sperren (G). For

& l@sne bremsen mé du trekke i brem-

sespaken (F) igjen og samtidig trekke

i den rede sperren (G).
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3.13 H3ndbrems med ekstra sm3 bremsehandtak
For brukere med redusert gripevidde
kan gétreneren utstyres med en h&nd-
brems med ekstra smé& bremseh&nd-
tak.

Trekk i bremsespaken (A) p& de res-
pektive h&ndtakene (B) for & bremse
gdtreneren. Aktiver den separate par-
keringsbremsen for & sikre gétreneren I
mot uensket rulling. Trykk da helt

enkelt inn den respektive bremsespaken (C) bak p& hdandtakene (B) og
trekk dem igjen for & lasne parkeringsbremsen.

3.14 H3ndtaksstang

(ekstrautstyr for malte.)

H&ndtaksstangen brukes som tverrfor- E
bindelse mellom h&ndtakene og stot- <)
ter oppreist gange. Den kan stilles inn

i dybden og heyden og kan svinges

bort.

Innstilling av dybden
Losne skruene pd begge kleminnretningene (D) lett og sett h&indtaksstan-

gen i gnsket posisjon og trekk til skruene igjen.

Innstilling av heyden
Innstillingen av heyden skjer via h&ndtakene (se punkt 3.2.1).

Svinge bort hdndtaksstangen
Trekk ut sperrebolten (E) og sving haindtaksstangen bort til siden.

For malte. str. 0 + 4 og i kombinasjon med underarmsstottene (se punkt 3.9) er
det ikke mulig 3 bruke en handtaksstang!

Stram skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!



3.15 Awviserhjul

(ekstrautstyr for malte.)

Avviserhjul brukes for & beskytte pro-
duktet og omgivelsene.

Hvis brukeren kommer i kontakt med
mabler, gjenstander o.l. n&r den gar i
malte., sgrger avviserhjulet for at det
ikke oppstdar skader. Avviserhjulet for-
h&ndsmonteres og kan ikke stilles inn
eller justeres.

3.16 Ryggesperre

(ekstrautstyr for malte outdoor.)
Siden brukeren av og til instink-
tivt ensker & la seg falle bakover, er
malte. som standard utstyrt med
en ryggesperre og danner slik en
optimal stette. P& malte outdoor.
er dette ekstrautstyr. Ryggesperre er
integrert i bakhjulene og kan aktiveres
eller deaktiveres alt etter situasjon.

Aktivere ryggesperre

Drei l&sebolten en halv omdreining
opp (A) og beveg hjulet bakover til 1&-
sebolten klikker herbart i 1&s.

Deaktivere ryggesperre
Drei l&sebolten en halv omdreining
ned (B) til den holdes av I&sesporet.

3.17 Oppbevaringskurv

(ekstrautstyr for malte. 0g malte outdoor.)
Oppbevaringskurven brukes til trans-
port av mindre gjenstander og serger
for en visuell oppgradering av trek-
krullatoren.  Oppbevaringskurven er
fast installert og kan ikke stilles inn eller
justeres. Maks. belastning av kurven
p& 5 kg mé ikke overskrides.




4.1 Rengjaring og desinfisering

4.1.1Rengjoring

Rengjer alle rammeelementene regelmessig med en A
svamp eller en fuktig klut, scerlig vanndré&per mé fjer-
nes. Ved kraftigere forurensninger mé rengjeringen ut-
fores med et mildt husholdningsrengjeringsmiddel. Det  REPA= PRy
er viktig & terke de rengjorte stedene grundig. i
Alle stoffer som ikke kan tas av, kan terkes av med en
fuktig klut. Ved alle avtakbare stoffer mé& du falge den
innsydde pleieetiketten (som feks. A+B) p& de respek-
tive elementene.

Ta ogsd hensyn til vére generelle rengjerings- og hygi-
enehenvisninger. Disse finner du pé&
www.schuchmanan.de/mediathek.

“h
schuchmann’

4.1.2 Desinfisering

For flatedesinfisering av metall- og plastdeler kan du bruke ulike produkter.
Flytende desinfiseringsmidler finnes som ferdige lasninger som kan sprayes
p& og pdferes jevnt med en myk klut. Alternativt kan du bruke kluter dyn-
ket i desinfiseringsmiddel og terke av produktflatene med disse. | begge
tilfeller mé& du serge for & dekke delene fullstendig. Det er ogsé& mulig med
desinfisering i helautomatiske desinfiseringsanlegg. Dette anbefales.
Virketiden kan variere og mé& leses i produsentspesifikasjonene for middelet
som brukes.

4.2 Vedlikehold

Gjennomfer en daglig visuell kontroll, og kontroller produktet regelmessig
med tanke pé& sprekker, brudd, manglende deler og funksjonsfeil. Henvend
deg direkte til distributer ved defekter eller funksjonsfeil (se punkt 7.6).

4.3 Vedlikehold

AAv sikkerhetshensyn og for & ivareta produktansvaret skal eieren av
produktet segrge for at produktet blir vedlikeholdt av en kvalifisert person
med teknisk kompetanse minst en gang i éret (se punkt 7.6).

Utfart vedlikehold mé& dokumenteres i vedlikeholdsplanen (se punkt 4.3.2).



4.3.1Vedlikeholdsspesifikasjoner

+ Grunnleggende rengjering i henhold til produsentens angivelser
(se punkt 4.1.1)

« Ev. desinfisering i henhold til produsentens angivelser (se punkt 4.1.2)

+ Skader pd& ramme, pdmonteringsdeler og tilbehar (sprekker, brudd,
korrosjon, beyde eller manglende deler)

- Faste forbindelser (trekk til lose skruer, erstatt manglende skruer)

- Justeringselementene fungerer riktig (skruer)

- Sikkerhetselementene fungerer riktig (tippesikring, avviserhjul)

- Bremsene fungerer riktig (friksjonsbremser, hédndbremser)

+ Rullehjulene fungerer riktig (gar rundt, gér lett)

+ Kontroller polsteret og trekkene for skader

- Typeskiltene er leselige

+ Avsluttende komplett funksjonskontroll av hjelpemidler

- Kontroller at alle pdmonteringsdeler og tilherende tiloeher er
riktig festet

4.3.2 Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsspesifikasjonene til produsenten (se punkt 4.3.1) ble utfert:

Fastsatte feil eller skader m3 utbedres av forhandler eller produsenten for
produktet brukes igjen.



4.4 Reservedeler

Bruk kun originalt tilbeher og originale reservedeler fra Schuchmann, ellers
kan det sette brukerens sikkerhet i fare og garantien utgér.

For bestiling av reservedeler mé& du henvende deg til forhandleren og
oppgi serienummeret pd terapistolen (se punkt 7.6). Nedvendige reser-
vedeler og tilbehar skal kun monteres av opplcert personale.

4.5 Bruksvarighet og gjenbruk

Forventet bruksvarighet for produktet vért er opp til "8" &r avhengig av
bruksintensiteten og antall gjenbruk, hvis bruken er i overensstemmelse
med opplysningene i denne bruksanvisningen. Produktet kan brukes lenger
enn dette hvis det er i sikker stand. Forventet bruksvarighet gjelder ikke
for slitedeler, feks. rullehjul, gasstrykkfjcer osv. Vedlikehold og vurdering av
tilstand og eventuell gjenbruk, ligger hos forhandleren.

Produktet er egnet for gjenbruk. Fer produktet gis videre, mé& du utfo-
re rengjerings- og desinfiseringshenvisningene som du finner i punkt 4.1.
Medfelgende dokumenter som f.eks. denne bruksanvisningen, herer til pro-
duktet og mé& gis videre til den nye eieren. Produktet mé& ikke demonteres
for gjenbruk. For lagring anbefales det & stille produktet inn p& de mest
kompakte mélene for & spare plass.

Hvis det under bruksvarigheten ved tiltenkt bruk av produktet oppstd en
alvorlig hendelse, m3 dette rapporteres til produsenten og de ansvarlige
myndighetene.



5.1 M3l malte.

Al

A2

Gripeh&ndtakets
hoyde

Hoyde under-
armsstotter

Avstand mellom
gripehé&ndtakene

Setehoyde
Bredde totalt
Lengde totalt

Rammeheoyde
(foldet)

Transportmal
(LxBxH)

maks. belastning
Vekt

29-53cm

22-36cm

52cm
58cm

37cm

58x52x
37cm
20kg
39kg

34-58cm

46-64cm

22-36cm

33cm
Slem
58cm

25cm

58x51
x25¢cm

30kg
71kg

51-75cm

63-87cm

30-44cm

45cm
élecm
70cm

32cm

70x61x
32cm
50kg
8,3kg

68-94cm

79-103cm

38-52cm

60cm
68cm
77cm

34cm

77 x68x
34cm
70kg
89kg

87-13cm

98-124cm

43-57cm

70cm
75cm
87¢cm

37cm

87x75x
37cm
100kg
10,2kg



5.2 M3l malte outdoor.

Al
A2

Gripehdndtakets heoyde
Hoyde underarmsstotter

Avstand mellom gripehd&nd-
takene

Setehgyde

Bredde totalt

Lengde totalt
Rammehayde (foldet)
Transportmal (L x B x H)
maks. belastning

Vekt

34-58cm
46-64cm

22-36cm

33cm
56cm
66cm
25cm
66x56x25¢cm
30kg
71kg

51-75cm
63-87cm

30-44cm

45¢cm
66cm
75cm
32cm
75x66x32cm
50kg
8,3kg

68-94cm
79-103cm

38-52cm

60cm
73cm
82cm
34cm
82x73x34cm
70kg
98kg

Den lovfestede 2-&rige garantifristen gjelder for alle produkter. Garantien
begynner & lepe nér produktet leveres / gis videre.
Dersom det skulle oppst&d en materialfeil eller en fabrikasjonsfeil innenfor
dette tidsrommet pd& varen vi har levert, vil vi se p& den viste skaden uten
kostnader ved fraktfri retur til oss, og utbedre feilen eller levere pd& nytt ev.
gratis og iht. vért valg.



7.1Serienummer/ produksjonsdato
Du finner serienummeret, produksjonsdatoen og ytterligere opplysninger
pd typeskiltet som finnes p& alle vérre produkter (A).

Produktnavn
Artikkelnummer
Serienummer Storrelse
maks. belastning
Produksjonsdato

Produktmerking iht. MDR

7.2 Produktversjon
Trekkrullotoren malte. er tilgjengelig i fem sterrelser, malte outdoor. i tre stor-
relser. Begge kan utvides med mye tilbehar (se punkt 2.6).

7.3 Utgave av dokumentet
Bruksanvisning malte. & malte outdoor. - Oppdateringsstatus G,
utgave 06.2023

7.4 Navn og adresse pa produsenten, forhandleren som leverer
Dette produktet er produsert av:

Schuchmann GmbH & Co. KG

u Rudolf-Runge-Str. 3 - D-49143 Bissendorf - Tyskland
TIf. +49 (0) 5402 / 40 7100 - Faks +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dette produktet ble levert av:

Schuchmann AS

Gréterudveien 16A - 3036 Drammen

TIf. +47 (0) 32 88 48 00

info@schuchmann.no - www.schuchmann.no

GA 75 -NO_3.0



