
Bruksanvisning.

malte. & malte outdoor.

malte. & malte outdoor.  
De kompakta och mångsidiga bakåtvända rollatorerna.



Stort tack.

Bästa kund,
Vi vill tacka för det förtroende som har visats oss och gratulerar till valet av vår produkt. 

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder  

arbetsstolen. Vänligen tänk på att hänvisningar och illustrationer i denna bruksanvisning 

kan avvika utrustningsmässigt från den produkt som du har. Med förbehåll för tekniska 

ändringar.

Viktig information!

Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.

Ditt schuchmann-team
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05 1. Förberedelser.

1.1 Leverans
När produkten levereras måste den kontrolleras avseende fullständighet 
och felfrihet, samt avseende eventuella transportskador. Kontrollera varan 
i närvaro av fraktpersonalen. Om transportskador har uppstått måste man 
dokumentera skadorna (fastställande av bristerna) i fraktpersonalens när-
varo. Skicka en skriftlig reklamation till ansvarig återförsäljare.

1.2 Säkerhetsåtgärder före användningen
För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att användaren resp. 
ledsagaren är väl insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisningen och 
säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten. Produktdelar 
som kommer i kontakt med huden kan bli heta av solstrålning. Beroende på 
solstrålningens längd och intensitet kan ytorna hos vissa delar stiga till över 
41°C och orsaka lättare brännskador vid direkt hudkontakt. Skydda därför 
dessa delar mot direkt solljus eller täck över produkten.

1.3 Säker återvinning
För bevarande och skydd av miljön, för förhindrande av miljöföroreningar 
och för bättre återanvändning av resurserna (återvinning) ber vi dig beak-
ta återvinningsinformationen i punkterna 1.3.1 och 1.3.2.

1.3.1 Förpackning
Förpackningen av produkten bör sparas för ev. senare transport. Om du 
måste skicka tillbaka produkten till oss för reparation eller vid garantiären-
den ber vi dig att om möjligt använda originalkartongen så att produkten 
blir optimalt emballerad. Lämna annars förpackningsmaterialet till åter-
vinning i källsorterat skick.

Lämna inte förpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgöra riskkällor.

1.3.2 Produkt
Lämna de råmaterial som har använts för produkten till återvinning i käll-
sorterat skick (se materialinformation punkt 2.1) när produkten är uttjänt.

1.4 Förvaringsplats för bruksanvisningen
Förvara bruksanvisningen noggrant och kontrollera att den finns kvar med 
produkten om den skall återanvändas. Om bruksanvisningen tappas bort 
kan man alltid ladda ned en uppdaterad version från 
www.schuchmann.se.



06 2. Produktbeskrivning.

2.1 Materialinformation
Grundramen och de enskilda komponenterna är tillverkade i aluminium, är 
korrosionsfria och pulverlackade. Kropps- och underarmsstöden är tillver-
kade av polyeturan. Sitsen är vadderad och klädd. Polstret består till 100% 
av polyester och är flamsäker (enligt DIN EN 1021-1+2).

2.2 Symbolbeskrivningar

Symbol beskrivningar

Följ bruksanvisningen (enligt ISO 7010)

Detta är en medicinteknisk produkt.

Produkten uppfyller kraven i MDR.

Tillverkare av den medicintekniska produkten

Tillverkningsdatum för den medicintekniska pro-
dukten

Varning för klämrisk

2.3 Handhavande / transport
Den bakåtvända rollatorn är inte avsedd att bäras, då den är försedd med 
hjul. Om den ändå måste bäras p.g.a. hinder måste man kontrollera att alla 
rörliga delar är åtdragna. Ställ dig sedan bredvid rollatorn, ta tag i ramen 
på vänster och höger sida direkt under handtagen och lyft den därefter 
över hindret.  För att transportera rollatorn, fäll ihop ramen (se punkt 3.1).
Hos malte mini. storlek 0 kan ramen inte fällas ihop! I detta fall: ställ in rolla-
torn till de mest kompakta måtten (fäll upp sitsen, handtagen i det lägsta 
läget etc.). Ställ dig bakifrån mellan ramen och lyft sedan under handta-
gen på höger och vänster sida.
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2.4 Användningsområden, ändamålsenlig användning
De bakåtvända rollatorerna malte. och malte outdoor. är en medicinsk 
produkt i riskklass 1 som ger användarna möjlighet att röra sig självstän-
digt eller med assistans inomhus (malte.) resp. utomhus (malte outdoor.). De 
bakåtvända rollatorerna dras bakom kroppen. Därigenom höjs säkerheten 
bakåt vid stående, och rörelsefriheten för benen optimeras tack vare pro-
duktens ramform. Användning på annat sätt eller målsättningar därutöver 
skall betraktas som icke ändamålsenlig användning.

2.4.1 Indikationer
De bakåtvända rollatorerna malte. och malte outdoor. har utvecklats för att 
kompensera den nedsatta funktionen i de nedre extremiteterna genom att 
använda styrkan och stabiliteten från de övre extremiteterna (även bålen). 
Målet är inlärning av aktiv gång resp. självständig förflyttning, att förbättra 
den begränsade rörelseradien och utjämna obalans vid gång.

2.4.2 Kontraindikationer
Gångträning ska generellt sett godkännas av läkare eller ortoped. Innan 
ett hjälpmedel införskaffas bör man därför klargöra om det finns några 
kontraindikationer för användaren. I allmänhet innebär alla typer av smär-
ta en kontraindikation. Gångträning ska inte påbörjas utan att man först 
klargör om användaren har en onormal fotställning som kräver medicinska 
åtgärder.

2.5 Ej ändamålsenlig användning / varningar
•	Användare med synnedsättning eller lässvårigheter måste få bruk-

sanvisningen uppläst för sig för att kunna använda hjälpmedlet på ett 
säkert sätt. 

•	En korrekt användning av produkten kräver att ledsagande personal ger 
tydliga och korrekta instruktioner.

•	Produkten får inte användas utan tillsyn.
•	malte. får endast användas på ett jämnt och fast underlag inomhus, 

eller i motsvarande miljö utomhus, det vill säga fast och jämnt under-
lag där lutningen inte överstiger 1°. För utomhusbruk skall annars malte. 
outdoor användas.

•	Den max. höjdjusteringen av handtagen visas med en markering, en 
inställning utöver denna gräns får inte göras.

•	Beakta punkt 5 "Tekniska data" i denna bruksanvisning avseende an-
vändarens max.vikt.

•	Efter alla inställningar och justeringar måste de tidigare lossade skru-
vförbindningarna dras åt ordentligt igen.

•	Stabiliteten kan påverkas negativt om tunga väskor etc. hängs på.
•	Använd endast tillbehör och reservdelar från Schuchmann, i annat fall 

äventyras användarens säkerhet.

2. Produktbeskrivning.
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2.7 Lista med tillbehör
•	Underarmsstöd med handtag  

(till malte.)
•	underarmsstöd med gripkulor  

(till malte.)
•	Tvärstag (till malte.)
•	Ändstopp till handtagen
•	Kombinerat höft- och ryggstöd 
•	uppfällbar sits (ej för stl 0)
•	Skjutstång

•	Parkeringsbroms (till malte.)
•	Handbroms med extra litet  

bromshandtag
•	Släpbroms (till malte.)
•	Tippskydd
•	Korg
•	Avvisarhjul (till malte.)
•	Backspärr (malte outdoor.)

•	Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte 
användarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsområdet, 
detta för att minimera risken för personskador.

•	Användare med nedsatt läskunskap måste få bruksanvisningen uppläst 
för att kunna använda produkten på ett säkert sätt.

2.6 Utrustning grundmodell
•	 lätt och ihopfällbar aluminiumram (malte mini. storlek 0 kan ej vikas ihop)
•	handtag individuellt justerbara i höjd och bredd
•	EVA-länkhjul med riktningsspärr
•	EVA-bakhjul med backspärr integrerad i navet, kan kopplas bort  

(vid malte.)
•	EVA-bakhjul med trumbroms inkl. parkeringsbroms (vid malte outdoor.)
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2.8 Produktöversikt
Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna, 
samt begrepp som används i denna bruksanvisning. Produktens standar-
dutförande kan skilja sig från informationen i denna anvisning.

Kombinerat höftoch ryggstöd

Sits

Sits

lätt och  
ihopfällbar aluminiumram

EVA-hjul  
med riktningsspärr

EVA-bakhjul  
med trumbroms

lätt och  
ihopfällbar aluminiumram

Underarmsstöd med handtag

Parkeringsbroms

Tippskydd

Underarmsstöd med 
gripkula



10 3. Inställningar.

Inställningar och justeringar av produkten eller tillbehören får utföras 
endast av personer som har erhållit instruktioner från utbildad personal. 
Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte  
användarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsområdet, 
detta för att minimera risken för personskador. Alla inställningar kan göras 
med ett vanligt verktyg (t.ex. inbusnyckel, skruvmejsel eller skruvnyckel).

3.1 Fälla ihop- / upp ramen
För enkel transport eller bättre förva-
ring av den bakåtvända rollatorn kan 
ramen fällas ihop via leder (A). Ställ 
dig, eller böj dig ner bakom rollatorn 
för att fälla ihop ramen. Dra nu sam-
tidigt i båda spärrarna (B) och tryck 
ramen neråt (C). 

För att fälla upp: dra i båda spärrar-
na (B) igen och räta upp ramen. Den 
bakåtvända rollatorn är redo att an-
vändas så fort lederna (A) har spär-
rats med ett distinkt klick.
 
Lederna måste ovillkorligen haka fast 
igen vid uppfällning!

Ramen hos malte mini. (stl 0) kan INTE 
fällas ihop!

Vid malte. stl 4 finns det en extra säker-
hetssprint (D)!

C

D D

Klick!

Klick!

 A
B

B

 A



11 3. Inställningar.

3.2 Justerbara handtagen
Handtagen är justerbara i bredd och höjd för att anpassas till individuella 
kroppsmått.

3.2.1 Höjdjustering av handtagen
För att ställa in höjden lossar man 
stjärngreppen (A), placerar hand-
tagen i önskad position och drar åt 
stjärngreppen igen. En skala (B) gör 
det möjligt att ställa in handtagen 
i exakt höjd. Se till att handtagen 
inte höjs över STOPP-markeringen 
(C), eftersom tillräcklig fasthåll-
ning då ej längre kan garanteras. 
 Höjden kan ändras även via breddin-
ställningen (se punkt 3.2.2) 

Handtagen får inte höjas över 
STOPP-markeringen på handtagsfästet! 

3.2.2 Justering av handtagens bredd
För att justera bredden: lossa cylin-
derskruven med insexnyckel (D), 
placera handtagen i önskad posi-
tion och dra sedan åt cylinderskru-
ven med insexnyckeln igen. Som 
redan beskrivits under punkt 3.2.1 
kan man ändra höjden även 
via inställningen av bredden (E). 

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!

D

E

A

B
 C



12 3. Inställningar.

3.3 Riktningsspärr
Genom att spärra länkhjulen under-
lättar man gång rakt fram. För att  
lossa spärren på länkhjulet: dra 
riktningsspärren (A) lätt uppåt och 
vrid den ett kvarts varv åt vänster eller  
höger. Nu är länkhjulen fria och gör det 
möjligt att själv styra. Dra riktnings-
spärren (A) lätt uppåt igen och vrid 
den en kvarts vridning åt vänster eller 
höger för att spärra länkhjulen igen. 
När länkhjulen är rakt inställda låser 
riktningsspärren igen.

3.4 Kombinerat höft- och ryggstöd 
(tillbehör till malte. och malte outdoor.)
Det kombinerade höft- och ryggstö-
det är polstrat och syftar till att hålla 
användaren upprätt vid gång. Det 
kan justeras i höjd, djup, bredd och 
vinkeln och dessutom svängas bakåt.

Höjdinställning
Höjden på det kombinerade höft- och 
ryggstödet kan justeras med hjälp av 
handtagen (B - se även punkt 3.2.1). 
Dessutom kan höjden anpassas ge-
nom att man lossar skruvarna (C).

A

B
C
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Inställning av djupet
Lossa de båda ställskruvarna (A) och 
ställ in det kombinerade höft- och 
ryggstödet i önskad position.

Inställning av bredden
Bredden på det kombinerade höft- 
och ryggstödet kan justeras genom 
att man lossar skruvarna (B).

Inställning av vinkeln
Lossa cylinderskruven (C) för att juste-
ra vinkeln på det kombinerade höft- 
och ryggstödet.

Undanfällning
Om det kombinerade höft- och rygg-
stödet inte behövs, så kan det enkelt 
svängas bort bakåt (D).

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!

3.5 4-punkts bäckenrem
4-punkts-bäckenremmen (E) placeras 
på den viddreglerbara bäckenpelot-
ten (F). Montera de fyra klafflåsen (G) 
med medlevererade skruvar i sidos-
tyrningarnas gängpunkter (H). Först 
måste man ta bort de skyddskåpor 
som sitter på gängpunkterna (H). Se-
dan skall de fyra remändarna träs in i 
resp. klafflås (G). Klafflåsen skall stän-
gas. Bäckenremmen kan öppnas i det 
centrala instickslåset (I) där man även 
ställer in remlängden.

B
C

B

D

A

F

E

H

G

I



14 3. Inställningar.

3.6 Tippskydd
(tillbehör till malte och malte outdoor.)
Eftersom användare ibland tenderar att fal-
la bakåt kan malte. och malte outdoor. förses 
med ett tippskydd. Tippskyddet skyddar mot 
bakåttippning om användaren lutar sig för 
långt bakåt. Tippskyddets vinkel kan ställas 
in. Lossa då skruven (A), dra ut den och pla-
cera tippskyddet i önskad position. Fixera se-
dan tippskyddet igen med skruven (A).

3.7 Sits
(tillbehör till malte. och malte outdoor.)
Sitsen är vadderad och klädd. Om 
sitsen inte behövs, kan den fällas upp 
(B), för att skapa mer utrymme för 
gåendet. Lyft då lätt på sitsen och fäll 
den bakåt. För användning av sitsen 
är det bara att fälla ner den igen.

Hos malte mini. (stl 0) finns inte sits som 
alternativ!

Vänligen beakta den maximala belastningen (se punkt 5)!

3.8 Skjutstång
(tillbehör till malte. och malte outdoor.)
Skjutstångens höjd är reglerbar och den 
är försedd med ett integrerat vridskydd. 
Den kan även demonteras. För att ställa 
in höjden lossar man klämman (C) och 
placerar handtaget i önskad höjd. För 
att ta av hela skjutstången lossar man 
klämman (D). Vid isättningen måste 
man se tll att skjutstången skjuts in fram 
till anslaget i fästet och att den inte går 
att rucka.

B

C

D

A
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3.9 Underarmsstöd 
(tillbehör till malte.)
Underarmsstöden kan utrustas med 
handtagsgrepp eller gripkula. De kan 
justeras i djup, höjd, vinkel och lutning.

Inställning av djupet
Lossa cylinderskruven med insexnyckel 
(A) under underarmsstödet. Nu kan du 
flytta det på röret (B) och ställa in det i 
önskad position.

Observera inställningsmarkeringen på 
röret (B).

Höjdinställning
Höjdjusteringen görs via handtagen 
(se punkt 3.2.1 + 3.2.2).

Inställning av vinkeln
Vinkelns (C) inställning görs via en gal-
lerled. Lossa cylinderskruven med ins-
exnyckel (A) under underarmsstödet 
och ställ in underarmsstödet i önskad 
position.

Inställning av lutning
För inställning av lutningen (D):
lossa cylinderskruven med insexnyckel 
(A) under underarmsstödet och ställ in 
underarmsstödeti önskad position.

A

 C

D

B
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3.10 �Handtagsgrepp / gripkula för underarmsstöden
(tillbehör till malte.)
Lossa insexskruven (A) och ställ in 
handtagsgreppet (B) resp. gripkulan 
(C) i den önskade positionen.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!

3.11 Släpbroms
(tillbehör till malte.)
Släpbromsens funktion är att kunna anpas-
sa bakhjulens hastighet.  Genom att skruva 
in eller ut skruven D (lossa först låsmuttern E) 
kan man ändra släpbromsens tryck på hjulet 
och därmed hjulens rullhastighet. 

Dra åt låsmuttern igen efter varje inställning!

3.12 Parkeringsbroms
(tillbehör till malte.)
Vid malte outdoor. ingår parkeringsbromsen i 
grundutförandet. Den bakåtvända rollatorn 
kan utrustas med en parkeringsbroms för att 
förhindra oönskad rullning och för att kun-
na stå säkert.  Dra åt bromsen (F) och haka 
i den röda spärrhaken (G). För att lossa: dra i 
bromsspaken (F) igen och dra samtidigt i de 
röda spärrhakarna (G).

A

D

E

F

G

B

 C
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3.14 Tvärstag 
(tillbehör till malte.)
Tvärstaget fungerar som en förbindelse mel-
lan handtagen och stödjer en upprätt gång. 
Det kan justeras i djupet och höjden och är 
svängbart.

Inställning av djupet
Lossa lätt på skruvarna på båda klämanord-
ningarna (D) och placera tvärstaget i önskad 
position. Dra åt skruvarna igen.

Höjdinställning
Höjden ställs in via handtagen (se punkt 3.2.1).

Bortsvängningen av tvärstaget
Dra ut låsbulten (E) och sväng tvärstaget åt sidan.

För malte. stl. 0 + 4 och i kombination med underarmsstöden (se punkt 3.9) kan 
tvärstag inte användas!

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

E

D

3.13 Handbroms med extra litet bromshandtag
För användare med begränsad greppvidd 
kan rollatorn utrustas med en handbroms 
med extra litet bromshandtag.
För att bromsa rollatorn: tryck in bromshand-
tagen (A) på tillhörande handtag (B). För att 
hindra rollatorn från oavsiktlig rullning måste 
man aktivera den separata parkeringsbrom-
sen.  Tryck då på bromsspaken (C) baktill på 
handtagen (B) och dra i den för att lossa 
bromsen igen.

A

C
B
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3.15 Avvisarhjul
(tillbehör till malte.)
Avvisarhjulen används som skydd för 
produkten och dess omgivning.
Om användaren vid gående med  
malte. stöter emot möbler, föremål  
eller liknande, hindrar avvisarhjulen att 
skador uppstår. Avvisarhjulen förmon-
teras och kan inte justeras eller ändras.

3.16 Backspärr
(tillbehör till malte outdoor.)
Eftersom användare ibland tenderar 
att falla bakåt är malte. som stan-
dard utrustad med en backspärr för 
ett optimalt stöd. Vid malte outdoor. är 
detta ett tillbehör som kan väljas till. 
Backspärren är integrerad i bakhju-
len och kan aktiveras och deaktiveras 
beroende på situationen. 

Aktivera backspärr
Vrid låssprinten ett halvt varv uppåt 
(A) och flytta hjulet bakåt tills att 
sprinten låses fast med ett distinkt 
ljud.

Deaktivera backspärr
Vrid låssprinten ett halvt varv nedåt 
(B) tills att den stoppas av spärr-
spåret.

3.17 Korg
(tillbehör till malte. och malte outdoor.)
Korgen är för transport av små föremål 
och ger den bakåtvända rollatorn ett 
tilltalande utseende. Korgen är fast 
monterad och kan inte justeras. Den 
maximala belastningen 5 kg får inte 
överskridas.

A

B
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4.1 Rengöring och desinfektion

4.1.1 Rengöring
Rengör alla ramdelar regelbundet med en svamp eller 
fuktad trasa, i synnerhet vattendroppar måste avlägs-
nas. Vid kraftigare nedsmutsning krävs rengöring med ett 
milt hushållsrengöringsmedel. Det är viktigt att de 
rengjorda ställena torkas torrt ordentligt.
Alla överdrag som inte kan tas av kan torkas av med en 
fuktad trasa. Vid alla avtagbara överdrag måste man 
beakta de isydda skötseletiketterna (t.ex. A+B) på resp. 
del.
Beakta även våra allmänna rengörings- och hygien-
hänvisningar. Dessa återfinns på 
www.schuchmann.de/mediathek.

4.1.2 Desinfektion
För ytdesinfektion av metall- och plastdelarna kan olika produkter an-
vändas. 
Det finns flytande desinfektionsmedel som färdig lösning som sprayas på 
och appliceras jämnt med en mjuk trasa. Som alternativ kan man också 
använda desinfektionsmedelsindränkta dukar och torka produkterna med 
dessa. I båda fallen måste medlet appliceras på samtliga ytor. Det är 
också möjligt, och rekommenderas att utföra desinfektion i helautomatiska 
desinfektionsanläggningar.
Verkningstiderna kan variera och framgår av tillverkaruppgifterna för de 
använda medlen.

4.2 Skötsel
Gör en visuell kontroll varje dag och kontrollera regelbundet produkten  
avseende sprickor, brott, felande delar och felfunktioner. Vid en  
defekt eller felfunktion skall du vända dig direkt till distributör (se punkt 7.6).

4.3 Underhåll
Av säkerhetsskäl och för att upprätthålla produktansvar måste underhåll 
utföras av användaren minst en gång per år. Användaren kan själv utföra 
underhållet eller vid behov överlåta uppdraget till en kvalificerad service-
part. Kvalificerad servicepart kan till exempel vara den hjälpmedelscentral 
som har levererat produkten eller en cykelhandlare. Det utförda under-
hållsarbetet ska dokumenteras i underhållsplanen (se punkt 4.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

 A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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4.3.1 Underhållsföreskrifter 
•	Grundläggande rengöring enligt tillverkarföreskrift (se punkt 4.1.1)
•	Ev. desinfektion enligt tillverkarföreskrift (se punkt 4.1.2)
•	Skador på ram, påbyggnadsdelar och tillbehör (sprickor, brott, korrosion, 

böjda eller saknade delar)
•	Stabilitet i förbindningarna (dra åt lösa skruvar, byt ut skruvar som 

saknas)
•	Funktion i justeringspunkter/inställningar (skruvar)
•	Säkerhetskomponenternas funktion (tippskydd, avvisarhjul)
•	Bromsarnas funktion (släpbromsar, handbromsar)
•	Hjulens funktion (rotation, lätt gång)
•	Kontroll av dynor och överdrag avs. skador
•	Läsbarhet för typskylten
•	Avslutande fullständig funktionskontroll för hjälpmedlet
•	Kontroll av att alla påbyggnadsdelar och tillhörande tillbehör sitter 

korrekt fast

4.3.2 Underhållsplan
Tillverkarens underhållsföreskrifter (se punkt 4.3.1) har utförts:

Datum Företag Namn Underskrift

Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av återförsäljaren eller tillver-
karen före nästa användning.
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4.4 Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget 
Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin 
bortfaller. 
Vid en reservdelsbeställning ber vi dig kontakta levererande återförsäljare 
med uppgift om rollatorns serienummer (se punkt 7.6). Erforderliga reserv-
delar och tillbehör får monteras endast av utbildad personal.

4.5 Livslängd och återanvändning
Den förväntade livslängden för vår produkt, beroende på nyttjandegrad  
och antalet återanvändningar, är upp till "8" år, om användandet sker i 
överensstämmelse med uppgifterna i denna bruksanvisning.  Produkten 
kan fortsätta användas efter denna tidsperiod om den bedöms vara i ett 
säkert skick. Den förväntade livslängden avser inte förslitningsdelar som 
t.ex. hjul, gaskolv, ... . Underhåll och bedömning av skicket och ev. återan-
vändbarheten faller under återförsäljarens ansvar.
Produkten lämpar sig för återanvändning. Före överlämnandet skall den 
rengöring och desinficering genomföras som nämns i punkt 4.1. Medföljan-
de dokument, t.ex. denna bruksanvisning, är en del av produkten och skall 
lämnas över till den nya användaren. Ingen demontering krävs för återan-
vändning. Vid förvaring kan det vara bra att ställa in produkten till det mest 
kompakta måttet, så tar den mindre plats.

Om det skulle inträffa en allvarlig händelse under livslängden 
vid ändamålsenlig användning av produkten, måste detta omedelbart rapporte-
ras till tillverkaren samt ansvarig myndighet.

4. Rengöring och skötsel.



22 5. Tekniska data.

5.1 Mått malte. 

  C
 

C
 

  E E 

 A
1 

 A
1  A

2 
 A

2 

 B
 

 B
  D
 

 D
 

Stl 0 Stl 1 Stl 2 Stl 3 Stl 4

A1 Höjd handtag 290 - 530 mm 340 - 580 mm 510 - 750 mm 680 - 940 mm 870 - 1130 mm

A2 Höjd underarm-
stöd

- 460 - 640 mm 630 - 870 mm 790 - 1030 mm 980 - 1240 mm

B Bredd handtag 220 - 360 mm 220 - 360 mm 300 - 440 mm 380 - 520 mm 430 - 570 mm

C Sitshöjd - 330 mm 450 mm 600 mm 700 mm

D Bredd totalt 520 mm 510 mm 610 mm 680 mm 750 mm

E Längd totalt 580 mm 580 mm 700 mm 770 mm 870 mm

Ramhöjd 
(hopfälld)

370 mm 250 mm 320 mm 340 mm 370 mm

Transportmått
(L x B x H)

580 x 520 x 
370 mm

580 x 510x 
 250 mm

700 x 610 x 
 320 mm

770 x 680 x 
340 mm

870 x 750 x 
370 mm

max. belastning 20 kg 30 kg 50 kg 70 kg 100 kg

Vikt 3,9 kg 6,4 kg 7,8 kg 8,4 kg 9,5 kg
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5.2 Mått malte outdoor. 

  C
 

C
 

  E E 

 A
1 

 A
1  A

2 
 A

2 

 B
 

 B
  D
 

 D
 

För samtliga produkter gäller den tvååriga lagstadgade garantiperioden. 
Den börjar gälla i och med leveransen resp. överlämnandet av varan. 
Om det under denna tidsperiod bevisligen uppträder ett material- eller 
fabrikationsfel hos den vara som vi har levererat kommer vi att vid fraktfri 
retur till oss granska den anmälda skadan och efter eget val reparera den 
eller leverera en ny vara.

6. Garanti.

Stl 1 Stl 2 Stl 3 Stl 4

A1 Höjd handtag 340 - 580 mm 510 - 750 mm 680 - 940 mm 870 - 1130 mm

A2 Höjd underarmstöd 460 - 640 mm 630 - 870 mm 790 - 1030 mm 980 - 1240 mm

B Bredd handtag 220 - 360 mm 300 - 440 mm 380 - 520 mm 430 - 570 mm

C Sitshöjd 330 mm 450 mm 600 mm 700 mm

D Bredd totalt 560 mm 660 mm 730 mm 800 mm

E Längd totalt 660 mm 750 mm 820 mm 920 mm

Ramhöjd (ihopfälld) 250 mm 320 mm 340 mm 370 mm

Transportmått (L x 
B x H)

660 x 560 x 250 
 mm

750 x 660 x 320  
mm

820 x 730 x 340  
mm

920 x 800 x 370  
mm

max. belastning 30 kg 50 kg 70 kg 100 kg

Vikt 7,5 kg 9,9 kg 10,6 kg 11,6 kg



24 7. Identifiering.

7.1 Serienummer / tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på typskyl-
ten som sitter på varje produkt (A).

7.2 Produktversion
Den bakåtvända rollatorn malte. finns i fem storlekar, malte outdoor. i fyra 
storlekar. Båda kan kompletteras med ett stort antal tillbehör (se punkt 2.6).

7.3 Utgåva av dokumentet
Bruksanvisning malte. & malte outdoor. - Ändringsversion J; 
version 2026-06-02

7.4 Namn och adress till tillverkaren, levererande återförsäljare
Denna produkt är tillverkad av:

Denna produkt har levererats av följande återförsäljare:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Tyskland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Produktnamn

Artikelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Storlek

max. belastning

Tillverkningsdatum

Produktmärkning enligt MDR

G
A

 7
5 

- 
SE

_4
.0

Schuchmann Sverige AB
Tel.: +46 (0)70 305 81 14
info@schuchmann.se 
www.schuchmann.se


