
Navodila za uporabo.
marcy. Anteriorni pripomoček za hojo za večjo neodvisnost  
in mobilnost.

marcy.



Najlepša hvala.

Spoštovani,
na tem mestu bi se vam želeli zahvaliti za izkazano zaupanje in nakup našega izdelka. 

Prosili bi vas, da pred prvo uporabo izdelka pozorno preberete navodila za uporabo in jih 

upoštevate. Upoštevajte, da se lahko napotki in prikazi v teh navodilih za uporabo zaradi 

opreme razlikujejo od vašega izdelka. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Pomembne informacije!

Zagotovite, da ta navodila za uporabo ostanejo pri izdelku.

Vaša ekipa schuchmann
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05 1. Priprava.

1.1 Dostava
Ob prejemu izdelek preglejte, ali je popoln, brez napak in bodite pozorni na 
morebitne transportne škode. Blago preverite ob prisotnosti dostavljavca. 
Če opazite poškodbe, nastale med transportom, v prisotnosti dostavljav-
ca popišite škodo (ugotovitev napak). Svojo pisno reklamacijo pošljite pri-
stojnemu specializiranemu prodajalcu.

1.2 Varnostni ukrepi pred uporabo
Za zagotovitev pravilne uporabe mora biti uporabnik oz. spremljevalna 
oseba natančno in skrbno uvedena v postopek uporabe. Prosili bi vas, da 
pred prvo uporabo izdelka pozorno preberete navodila za uporabo in jih 
upoštevate. Obstaja možnost, da se deli izdelka, ki pridejo v stik s kožo, 
močno segrejejo zaradi sončnega sevanja. Glede na dolžino in intenziv-
nost sončnega sevanja se lahko površine posameznih delov segrejejo nad 
41 °C, kar lahko pri neposrednem stiku s kožo vodi do lahkih opeklin. Zato 
ta mesta pokrijte ali napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

1.3 Varno odstranjevanje
Za ohranjanje in varstvo okolja, preprečitev onesnaženosti okolja ter iz-
boljšanje ponovne uporabe surovin (recikliranje) upoštevajte napotke za 
odstranjevanje v točkah 1.3.1 in 1.3.2.

1.3.1 Embalaža
Embalažo izdelka je treba shraniti za morebitni poznejši potrebni transport. 
Če morate izdelek poslati na popravilo ali v primeru uveljavljanje garancije, 
po možnosti uporabite originalni karton, da bo izdelek optimalno zapaki-
ran. Sicer pa embalažne materiale ustrezno ločeno odstranite in reciklirajte.

Embalažnega materiala ne puščajte brez nadzora, saj predstavljajo možne vire 
nevarnosti.

1.3.2 Izdelek
Po koncu življenjskega ciklusa izdelka je treba uporabljene surovine v izdel-
ku, glede na njihovo vrsto, ustrezno reciklirati (glejte informacije o materialu 
v točki 2.1).

1.4 Mesto hrambe navodil za uporabo
Navodila za uporabo skrbno shranite in zagotovite, da ostanejo pri  
izdelku, če bi bila morda znova potrebna. V primeru izgube navodil za 
uporabo lahko kadarkoli prenesete aktualno različice s spletne strani  
www.schuchmann.de



06 2. Opis izdelka.

2.1 Informacije o materialu
Osnovni okvir kot tudi posamezni elementi so izdelani iz nerjavečega jekla 
s praškastim premazom. Opore za telo in nasloni za podlahet so izdelani iz 
poliuretana. Sedež je oblazinjen in ima prevleko. Blazina je iz 100-% polie-
stra in je težko vnetljiva (v skladu z DIN EN 1021-1+2).

2.2 Ravnanje/transport
Anteriorni pripomoček za hojo ni predviden za nošenje, saj ima kolesa. Če 
se nošenju sistema zaradi ovir ni mogoče izogniti, se prepričajte, da so vsi 
premični deli zategnjeni. Nato se postavite ob anteriorni pripomoček za 
hojo, ga primite levo in desno za osnovni okvir pod ročaji in tako dvigni-
te čez oviro. Za transport anteriornega pripomočka za hojo zložite njegov 
okvir pri velikosti 2 oz. 3 (glejte točko 4.11). 
Pri velikosti marcy. 0 + 1 okvirja ni mogoče zložiti! 
Tukaj vse nastavitve nastavite na kompaktno mero (dvignite klop za sto-
pala, ročaje nastavite na najnižjo nastavitev itd.). Kompaktno enoto dvig-
nite tako, da stopite od zadaj med okvir, nato pa ga levo in desno primite 
pod ročaji za okvir.

2.3 Področja uporabe, pravilna uporaba
Anteriorni pripomoček za hojo marcy. je medicinski pripomoček razreda 
tveganja 1, zasnovan pa je bil za uporabnike, da nadomestijo zmanjšano 
nosilnost ali zmogljivost spodnjih okončin z uporabo moči/opore zgornjih 
okončin (event. tudi trupa). Cilj je učenje aktivne hoje oz. samostojnega 
premikanja naprej, razširitev omejenega akcijskega radia in pomoč pri ne-
gotovosti koraka. Drugačna uporaba ali uporaba, ki ni opisana v tem pri-
ročniku, se šteje za nepravilno.

2.3.1 Indikacije
Učenje hoje je priporočljivo pri otrocih z motenim razvojem gibanja, mot-
njah centralnega živčnega sistema ali pri posttravmatskih stanjih/stanjih 
po okužbah z motnjami gibalnega aparata eventualno s postopno raz-
bremenitvijo.

2.3.2 Kontraindikacije
Na splošno mora indikacijo učenja hoje spremljati ortoped. Zato je treba 
pred oskrbo pojasniti, ali obstajajo kontraindikacije za uporabnika. 
Na splošno je vsaka vrsta bolečine kontraindikacija. Prav tako z učenjem 
hoje ni dovoljeno začeti, dokler se vnaprej ne razjasni, ali ima uporabnik 
deformacije stopala.
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2.4 Nepravilna uporaba/opozorila
•	Za zagotovitev pravilne uporabe izdelka mora biti spremljevalna oseba 

natančno in skrbno uvedena v postopek uporabe.
•	 Izdelka ne smete uporabljati brez nadzora.
•	Anteriorni pripomoček za hojo se lahko uporablja samo na trdi in ravni 

podlagi v notranjih prostorih.
•	Največja višinska nastavitev potisnih ročajev je označena z oznako, nad 

katero nastavitve niso dovoljene.
•	V 6. točki "Tehnični podatki" teh navodil si oglejte največjo težo  

uporabnika.
•	Po vseh nastavitvah ponovno zategnite prej razrahljane vijačne  

povezave.
•	Obešanje težkih torb ipd. lahko negativno vpliva na stabilnost.
•	Uporabljajte samo dodatke in nadomestne dele podjetja Schuchmann, 

sicer boste ogrozili varnost uporabnika.
•	Pri kakršnih koli nastavitvah je treba paziti, da se v območju nastavljanja 

ne znajdejo okončine uporabnika ali upravljavca, da se zmanjša  
nevarnost poškodb.

•	Uporabnikom, ki imajo težave z branjem, je treba prebrati navodila za 
uporabo, da bodo razumeli, kako uporabljati izdelek.

2.5 Oprema osnovnega modela
•	Lahek in zložljiv aluminijasti okvir  

(zložljivi sta izključno velikosti 2+3)
•	Posamezni ročaji, nastavljivi po višini in širini
•	PU-pnevmatike (150 mm pri vel. 0 + 1, 200 mm pri vel. 2+3)
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2.6 Seznam dodatne opreme
•	Naslon za podlahet z ročaji
•	Naslon za podlahet s prijemalnimi 

kroglami
•	Sedež
•	Fiksirna ročna zavora
•	Ročna zavora z izredno majhnimi 

zavornimi ročaji
•	Drsna zavora
•	Odlagalna košara
•	Mehanizem za fiksiranje smeri
•	Teleskopsko medosje
•	Potisni ročaj za spremljevalca
•	Blokada vzvratnega pomikanja

2.7 Pregled izdelka
Spodnja slika je namenjena prikazu oznak najpomembnejših sestavnih  
delov in izrazov, ki jih boste ponovno našli pri branju tega priročnika

Mehanizem za fiksiranje  
smeri (opcijsko) za  
krmilna kolesa Lahek 

aluminijast okvir 
(vel. 2+3 zložljivi)

PU-pnevmatike

Odlagalna košara

Ročaji

Nastavljivo medosje
(opcijsko)

Zložljiv okvir
(samo pri vel. 2+3)
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Pred uporabo anteriornega pripomočka za hojo po potrebi razklopite okvir 
(pri vel. 2-3). Aktivirajte fiksirno zavoro in/ali drsno zavoro, da se pripomo-
ček za hojo ne more odkotaliti. Pripomoček marcy. prilagodite meram upo-
rabnika, tako da ročaje prilagoditi po višini in širini tako, da bodo komolci 
uporabnika rahlo upognjeni. Če obstajajo, naslona za podlahet nastavite 
po globini, višini, kotu in naklonu višini komolcev. Pred uporabo popustite 
fiksirno zavoro in/ali drsno zavoro.

3.1 Uporaba
Pri uporabi anteriornega pripomočka za hojo mora uporabnik čvrsto prijeti 
za ročaje. Po potrebi sprostite fiksirno ročno zavoro in/ali drsno zavoro. S 
potiskanjem pripomočka marcy. se ustvari prostor za prvi korak uporabnika. 
Za hojo naravnost se obe strani potiskata hkrati. Z obračanjem (potiska-
njem ene strani, vlečenjem druge strani) je mogoča hoja v ovinke in izogi-
banje oviram. Ob utrujenosti se lahko uporabnik odpočije na sedežu, če 
je ta na voljo. Če so na voljo, je treba pri navzdol nagnjenih tleh uporabiti 
zavore. Pri hoji po navzgor nagnjenih tleh je treba paziti, da se pripomoček 
marcy. ne odkotali nazaj. Ob zaustavitvi je treba aktivirati fiksirne ročne za-
vore. Med uporabo pripomočka marcy. mora biti uporabnik vedno zelo pre-
viden. Če pripomoček marcy. ne nudi zadostne oporne površine, je treba  
prilagoditi medosje. Da preprečite nenamerno premikanje pripomočka, 
lahko uporabite blokado vzvratnega pomikanja, če je na voljo. Če je nujna 
hoja naravnost, aktivirajte mehanizem za fiksiranje smeri, če je na voljo. Za 
odmerjanje hitrosti uporabite opcijsko drsno zavoro.
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Prilagoditve in nastavitve na izdelku ali dodatkih lahko izvajajo le osebe, 
ki so prejele ustrezna navodila svetovalca za medicinske pripomočke. Pri 
kakršnih koli nastavitvah je treba paziti, da se v območju nastavljanja ne 
znajdejo okončine uporabnika ali upravljavca, da se zmanjša nevarnost 
poškodb. Vse nastavitve je mogoče izvesti z običajnim orodjem (npr. imbus, 
izvijač ali vijačni ključ).

4.1 Ročaji
Ročaji so individualno nastavljivi na velikost telesa in sicer po širini in višini.

4.1.1�Višinska nastavitev ročajev
Za nastavitev višine sprostite zvezdasta 
ročaja (A), ju prestavite na želeni položaj 
in nato ponovno zategnite zvezdasta ro-
čaja. Lestvica (B) omogoča natančno vi-
šinsko nastavitev ročajev. Pri tem pazite, 
da ročaja ne izvlečete iz nastavka dlje od 
oznake STOP (C), saj v tem primeru za-
dostno vpetje ni več zagotovljeno. Višino 
je mogoče spremeniti tudi z nastavitvijo 
širine (glejte točko 4.1.2) 

Ročajev ni dovoljeno izvleči iz nastavka dlje od oznake STOP!

4.1.2 Nastavitev širine ročajev
Za nastavitev širine z imbus ključem po-
pustite vijak s cilindrično glavo (D), ročaja 
prestavite na želeni položaj in nato po-
novno zategnite vijak s cilindrično glavo z 
imbus ključem. Kot je že omenjeno v točki 
4.1.1, je mogoče višino ročajev spreminja-
ti tudi s spreminjanjem širine (E). Po vsaki 
nastavitvi ponovno zategnite vijačne po-
vezave!

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite  
vijačne povezave!

D

B
A

C

E



11 4. Nastavitve.

4.2 �Mehanizem za fiksiranje smeri 
(opcijsko)

Z blokiranjem krmilnih koles je mogoča 
hoja naravnost. Za sprostitev blokade 
krmilnih koles povlecite mehanizem za 
fiksiranje smeri (A) rahlo navzgor in ga 
obrnite za četrt obrata v levo ali des-
no. Sedaj so krmilna kolesa spet prosto  
vrtljiva in omogočajo poljubno krmilje-
nje. Mehanizem za fiksiranje smeri (A)  
znova rahlo povlecite navzgor in ga 
obrnite za četrt obrata v levo ali des-
no, da znova blokirate krmilna kolesa. 
Takoj, ko se krmilna kolesa poravnajo 
naravnost, mehanizem za fiksiranje 
smeri spet zaskoči.

4.3 Drsna zavora (opcijsko)
Drsna zavora je predvidena za po-
stopno upočasnitev kotaljenja zadnjih 
koles. S privijanjem ali odvijanjem vi-
jaka B (pred tem sprostite protimatico 
C) lahko spremenite pritisk drsne za-
vore na kolo in s tem hitrost kotaljenja 
koles. 

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite 
protimatico!

4.4 Fiksirna ročna zavora (opcijsko)
Anteriorni pripomoček za hojo je lahko  
opremljen s fiksirno ročno zavoro, ki 
preprečuje nenadzorovano premi-
kanje in poskrbi za varno stabilnost. 
Povlecite zavorno ročico (D) in za-
skočite rdeče zaporne zaskočke (E).  
Za sprostitev ponovno povlecite za-
vorno ročico (D) in istočasno povlecite 
rdeče zaporne zaskočke (E).

A

B

C

D

E
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4.5 �Ročna zavora z izredno majhnimi zavor-
nimi ročaji opcijsko)

Za uporabnike z manjšim oprijemom je mo-
goče pripomoček za hojo opremiti z ročno 
zavoro z izredno majhnimi zavornimi ročaji.
Za zaviranje pripomočka za hojo aktivirajte 
ročno zavoro (A) na ustreznih ročajih (B). Da 
pripomoček za hojo zavarujete pred nena-
dzorovanim kotaljenjem, aktivirajte ločeno 
fiksirno zavoro. Pri tem aktivirajte zavorno ro-
čico (C) zadaj na ročajih (B) ter jih povlecite, 
da znova sprostite fiksirno zavoro. 

4.6 Sedežna klop (opcijsko)
Sedežna klop je oblazinjena in ima prevleko. 
Montirana je na okvirju in ima hrbtni pas.

4.7 Odlagalna košara (opcijsko)
Odlagalna košara je fiksno montirana na 
okvirju, v njej pa je prostora za igrače, hrano, 
pijačo in podobno.

Največja obremenitev košare pri vel. 0 + 1 ne 
sme presegati 8 kg!

Največja obremenitev košare pri vel. 2 + 3 ne 
sme presegati 5 kg!

4.8 �Potisni ročaj za spremljevalca (opcijsko)
Potisni ročaj je nastavljiv po višini in opremljen 
z integriranim varovalom proti vrtenju. Do-
datno ga je mogoče demontirati. Za nasta-
vitev višine popustite vpenjalno objemko (D)  
in prestavite potisni ročaj na želeno višino. 
Če želite celoten potisni ročaj sneti, popusti-
te vpenjalno objemko (E). Pri vstavljanju pazi-
te, da boste potisni ročaj potisnili do prislona 
v nastavek za potisni ročaj in da ročaja ne 
bo mogoče vrteti.

D

E

A

C
B
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4.9 Naslona za podlahet (opcijsko)
Naslona za podlahet sta lahko opremljena z 
ročajem ali prijemalno kroglo. Nastavljiva sta 
po globini, višini, kotu in naklonu. 

Nastavitev globine 
Z imbus ključem (A) popustite vijak s cilindrič-
no glavo pod naslonom za podlahet. Sedaj 
ga lahko nataknete na cev (B) in nastavite v 
želeni položaj.

Pri tem upoštevajte nastavitveno oznako na cevi 
(B).

Nastavitev višine
Višina se nastavi s pomočjo ročajev (glejte 
točko 4.1.1 + 4.1.2).

Nastavitev kota
Kot (C) se nastavi z rastrskim zgibom. Pri tem z 
imbus ključem (A) popustite vijak s cilindrično 
glavo pod naslonom za podlahet in slednje-
ga prestavite v želeni položaj.

Nastavitev naklona
Za nastavitev naklona (D) z imbus ključem (A) 
popustite vijak s cilindrično glavo pod nas-
lonom za podlahet in slednjega prestavite v 
želeni položaj.

4.10 �Ročaj/prijemalna krogla za naslone za 
podlahet

Popustite imbus vijake (E) in prestavite ročaj (F)  
ali prijemalno kroglo (G) v želeni položaj.

Po vsaki nastavitvi ponovno zategnite vijačne povezave!

4. Nastavitve.

B

F
G

C

D

A

E



14 4. Nastavitve.

4.11 Zlaganje/razklapljanje okvirja
Za lažji prevoz ali hrambo anteriornega pri-
pomočka za hojo je mogoče okvir velikosti 
2+3 zložiti. Istočasno povlecite za blokirna 
sornika (A) in zložite okvir (B). Za razklaljanje 
okvir preprosto povlecite narazen. Pri tem 
pazite, da bodo blokirni sorniki spet zaskočili.

Zlaganje okvirja je mogoče samo pri velikosti 
2+3!

Blokirni sorniki morajo po razklapljanjuu spet 
zaskočiti.

4.12 Blokada vzvratnega pomikanja (opcij-
sko)
Da preprečite nenadzorovano kotaljenje 
nazaj, je lahko pripomoček marcy. opcijsko 
opremljen z blokado vzvratnega premikanja. 
Slednja je integrirana v zadnji kolesi in jo je 
mogoče aktivirati ali deaktivirati glede na 
situacijo. 
Aktiviranje blokade vzvratnega premikanja 
Obrnite zaklepni vijak (C) za pol obrata nazaj 
in premaknite kolo nazaj, dokler zaklepni vi-
jak (C) slišno ne zaskoči. 
Deaktiviranje blokade vzvratnega premika-
nja
Obrnite zaklepni vijak (C) za pol obrata nap-
rej, dokler ga utor rasterja ne zadrži.

4.13 Teleskopsko medosje (opcijsko)
marcy. omogoča prilagoditev medosja in s 
tem povečanje podporne površine v sme-
ri nazaj. Tako se prestavi težišče uporabni-
kovega telesa znotraj podporne površine 
anteriornega pripomočka za hojo. Da po-
daljšanje medosja popustite vijak (D) pod 
okvirjem. Sedaj izvlecite medosje do želene-
ga položaja in znova fiksirajte vijak. Medosja 
ni dovoljeno izvleci iz nastavka dlje od ozna-
ke STOP (E)!

Medosja ni dovoljeno izvleci iz nastavka dlje od oznake STOP (E)!

A

B

C

D
E
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5.1 Čiščenje in vzdrževanje

5.1.1 Čiščenje
Vse elemente okvira je treba redno čistiti z gobico ali 
vlažno krpo, odstraniti je treba predvsem vodne ka-
pljice. Pri večji umazaniji je treba za čiščenje uporabiti 
blago gospodinjsko čistilo. Pomembno je, da očiščena 
mesta temeljito osušite.
Vse tkanine, ki jih ni mogoče sneti, je mogoče obrisati 
z vlažno krpo. Pri vseh snemljivih tkaninah upoštevaj-
te všite etikete za nego (kot je npr. A+B) na zadevnem 
elementu.
Upoštevajte tudi splošna navodila za čiščenje in higieno.  
Najdete jih na www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Razkuževanje
Za razkuževanje površin lesenih, kovinskih in plastičnih delov je mogoče 
uporabiti različne izdelke.
Tekoča razkužila so na voljo kot pripravljene raztopine, ki jih popršite na 
površino in enakomerno razporedite z mehko krpo. Alternativno je mogoče 
uporabiti tudi robčke, ki so že namočeni v razkužilo, s katerimi nato obrišete  
celotno površino izdelkov. V obeh primerih je treba paziti, da razkužilo  
nanesete na celotno površino. Možno in priporočljivo je tudi razkuževanje v 
povsem samodejnih razkuževalnih napravah.
Čas učinkovanja se lahko razlikuje, zato je treba upoštevati navodila proi-
zvajalca uporabljenega sredstva.

5.2 Vzdrževanje
Izdelek vsak dan vizualno preglejte in preverite, da nima razpok, zlomov, 
manjkajočih delov in napak v delovanju. V primeru poškodbe ali napake v 
delovanju se obrnite neposredno na prodajalca, ki vam je izdelek dostavil 
(glejte točko 8.5).

5.3 Vzdrževanje
Zaradi varnosti uporabnika in ohranjanja garancije izdelka vam mora po-
oblaščeni serviser najmanj enkrat letno opraviti vzdrževanje izdelka (glejte 
točko 8.5). Izvedena vzdrževanja je treba dokumentirati v načrtu vzdrže-
vanja (glejte točko 5.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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5.3.1 Specifikacije vzdrževanja
•	Osnovno čiščenje po specifikaciji proizvajalca (glejte točka 5.1.1)
•	Po potrebi razkuževanje po specifikaciji proizvajalca (glejte točka 5.1.2)
•	Poškodbe na okvirju, montažnih delih in dodatkih (razpoke, zlomi, korozi-

ja, zviti ali manjkajoči deli)
•	Čvrstost povezav (privijte zrahljane vijake, nadomestite manjkajoče 

vijake)
•	Delovanje nastavitvenih elementov (vijaki)
•	Delovanje varnostnih elementov (blokada vzvratnega premikanja,  

mehanizem za fiksiranje smeri)
•	Delovanje zavor (drsne zavore, ročne zavore)
•	Delovanje tekalnih koles (krožni tek, gladko premikanje)
•	Pregled oblazinjenja in prevlek glede poškodb
•	Čitljivost tipske tablice
•	Na koncu celotna kontrola delovanja pripomočka
•	Kontrola pravilne pritrditve vseh montažnih delov in dodatkov

5.3.2 Vzdrževalni načrt
Specifikacije vzdrževanja proizvajalca (glejte točko 5.3.1) so bile izvedene:

Datum Podjetje Ime Podpis

Odkrite napake ali poškodbe vam mora pred ponovno uporabo izdelka odpraviti 
pooblaščeni serviser ali proizvajalec.

5. Čiščenje in vzdrževanje.
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5.4 Nadomestni deli
Uporabljajte samo originalne dodatke in originalne nadomestne dele 
podjetja Schuchmann, sicer boste ogrozili varnost uporabnika, prav tako 
pa bo prenehala veljati garancija.
Za naročilo nadomestnih delov se z navedbo serijske številke izdelka obr-
nite na specializiranega trgovca, ki vam je terapevtski stol dostavil (glej-
te točko 8.5). Potrebne nadomestne dele in dodatke lahko montira samo 
usposobljeno osebje.

5.5 Trajanje uporabe in ponovna uporaba
Pričakovana življenjska doba našega izdelka je, glede na pogostost upo-
rabe in število ponovnih uporab, do "8" let, če se uporablja v skladu z na-
potki v teh navodilih za uporabo. Izdelek je mogoče uporabiti tudi dlje, če 
je v varnem stanju. Pričakovana življenjska doba se ne nanaša na obrab-
ne dele, kot so npr. tekalna kolesa, plinsko-tlačne vzmeti, ... Vzdrževanje in 
ocena stanja ter eventualne primernosti za ponovno uporabo so naloga 
specializiranega trgovca.
Izdelek je primeren za večkratno uporabo. Pred predajo izdelka novemu 
uporabniku je treba izvesti postopke za čiščenje in razkuževanje, navedene 
v točki 5.1. Spremljevalna dokumentacija, kot so npr. ta navodila za upo-
rabo, so sestavni del izdelka in jih je treba izročiti novemu uporabniku. Za 
ponovno uporabo predhodna demontaža ni predvidena. V primeru skla-
diščenja je priporočljivo, da zaradi porabe manj prostora izdelek zložite na 
bolj kompaktno velikost.

Če med uporabo pri pravilni uporabi izdelka pride do hujšega dogodka, je to  
treba nemudoma sporočiti proizvajalcu in pristojnim oblastem.



18 6. Tehnični podatki.

 E  E 

 A
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 A
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 A
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 A
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 C
 

 C
 

 D
 

 D
 

 B
 

 B
 

Mere

vel. 0 vel. 1 vel. 2 vel. 3

A1 Višina ročaja 30 - 47 cm 38 - 59 cm 53 - 75 cm 63 - 88 cm

A2 Višina naslonov za 
podlahet

41 - 58 cm 49 - 70 cm 63 - 85 cm 73 - 98 cm

B Razmik med ročajema 18 - 32 cm 22 - 36 cm 30 - 44 cm 36 - 50 cm

C Višina sedeža 25 cm 30 cm 45 cm 45 cm

D Skupna širina 44 cm 48 cm 62 cm 71 cm

E Skupna dolžina 36,5 cm 42,5 cm 57,5 cm 61 cm

E Skupna dolžina (tele-
skopsko medosje) 

39 - 47 cm 45 - 55 cm 60 - 74 cm 65 - 79 cm

Najv. obremenitev 20 kg 30 kg 50 kg 65 kg

Teža 4,2 kg 5 kg 7,4 kg 9,1 kg

Pri vseh izdelkih velja dvoletno zakonsko garancijsko obdobje. To se začne 
ob dostavi oz. predaji blaga. Če se v tem času na našem dostavljenem 
izdelku dokazljivo pojavijo materialne ali proizvodne napake, si bomo ob 
brezplačni vrnitvi pošiljke ogledali prijavljeno škodo in vam jo eventualno 
brezplačno in po lastnem izboru popraviti ali dostavili nov izdelek.

7. Jamstvo.



19 8. Identifikacija.

8.1 Serijska številka/datum izdelave
Serijsko številko, datum proizvodnje in druge podatke najdete na tipski 
ploščici, ki je na vsakem našem izdelku (A) (znotraj).

8.2 Različica izdelka
Anteriorni pripomoček za hojo marcy. je na voljo v treh velikostih in ga je 
mogoče dopolniti s številnimi dodatki (glejte točko 2.5). Vsaka velikost je na 
voljo tudi kot teleskopska različica.

8.3 Izdaja dokumenta
Navodila za uporabo marcy. - stanje spremembe A; izdaja 07.2023

8.4 �Ime in naslov proizvajalca, specializiran trgovec, ki je izdelek dostavil
Ta izdelek je izdelal:

Ta izdelek je dostavil naslednji specializirani trgovec:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Nemčija
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faks +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Ime izdelka

Številka izdelka

Serijska številka

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Velikost

Najv. obremenitev

Datum izdelave

Oznaka izdelka v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih
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