
Instrucciones de uso.

malte. y malte outdoor.

malte. y malte outdoor.  
Los andadores posteriores compacto y versátil.



Muchas gracias.

Estimada clienta, estimado cliente:
Con la presente deseo agradecerle la confianza depositada en nosotros y la adquisición  

de nuestro producto. Deseamos pedirle que antes de la primera puesta en servicio del 

producto lea atentamente las Instrucciones de uso y las respete. Tenga en cuenta, por 

favor, que los avisos y las imágenes de estas instrucciones de uso pueden ser diferentes 

a su producto, debido a su equipamiento. Nos reservamos el derecho a realizar modifi-

caciones técnicas.

¡Información importante!

Asegúrese de que esas Instrucciones de uso permanecen con el producto.

Su equipo de schuchmann
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05 1. Preparación.

1.1 Entrega
Cuando reciba el producto compruebe su integridad, su corrección y 
revise que no presente daños ocasionados por el transporte. Revise la 
mercancía en presencia de la persona que la entregó. Si hubiese daños 
ocasionados por el transporte inicie una evaluación de la situación (de-
terminación del fallo) en presencia de la persona que la entregó. Envíe 
una reclamación por escrito a su comercio especializado correspondiente.

1.2 Medidas de seguridad antes del uso
El uso correcto del producto precisa una instrucción precisa y cuidadosa 
del usuario o del acompañante. Deseamos pedirle que antes de la pri-
mera puesta en servicio del producto lea atentamente las Instrucciones 
de uso y las respete. Cabe la posibilidad de que piezas del producto que 
pueden entrar en contacto con la piel se calienten con la radiación solar. 
Dependiendo de la longitud y la intensidad de la radiación solar, las su-
perficies de algunas piezas pueden superar los 41°C y, por tanto, provocar 
quemaduras leves en contacto directo con la piel. Por ello, cubra esas 
partes o proteja el equipo de la acción directa del sol.

1.3 Eliminación segura
Para cuidar y proteger el medio ambiente, para evitar contaminación y 
para reutilizar la materia prima (reciclaje) observe las indicaciones de eli-
minación de los puntos 1.3.1 y 1.3.2.

1.3.1 Embalaje
El embalaje del producto debería ser guardado para un posterior trans-
porte necesario. Si tiene que reenviarnos el producto para reparación o por 
motivos de garantía, utilice, dentro de lo posible, el cartón original, para 
que el producto esté óptimamente embalado. De no hacerlo, deseche los 
materiales de embalaje en un punto de reciclaje, separados por categorías.

No deje los materiales de embalaje sin supervisión, pues son posibles fuentes 
de peligro.

1.3.2 Producto
Tras finalizar la vida útil del producto, deseche la materia prima usada en 
el producto en un punto de reciclaje, separada por categorías (véase el 
material de información en el punto 2.1).

1.4 Lugar de colocación de las Instrucciones de uso
Guarde las Instrucciones de uso cuidadosamente y asegúrese de que 
permanecen con el producto para su posible utilización posterior. Si per-
diese las Instrucciones de uso puede descargar en todo momento una 
versión actual en www.schuchmann.de
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2.1 Información sobre el material
Tanto el bastidor como los elementos en particular están fabricados en alu-
minio, exentos de corrosión y revestidos al polvo. Los apoyos para el cuerpo y  
los soportes para los antebrazos han sido fabricados en poliuretano. El 
asiento está acolchado y tapizado. El acolchado es de 100% poliéster difí-
cilmente inflamable (conforme a DIN EN 1021-1+2).

2.2 Descripción de los símbolos

Símbolo Descripción

Siga las instrucciones de uso  
(conforme a la norma ISO 7010)

Este es un producto sanitario.

El producto cumple con los requisitos del  
Reglamento sobre productos sanitarios (MDR)

Hersteller des Medizinproduktes

Herstellungsdatum des Medizinproduktes

Advertencia sobre puntos de aprisionamiento

2.3 Manejo / Transporte
El andador posterior no está previsto para ser transportado, dado que 
está equipado con ruedas. Si por algún obstáculo no pudiese evi-
tar tener que transportarlo, asegúrese de que todas las piezas móviles  
están apretadas. A continuación, colóquese junto al andador posterior, 
agarre el bastidor a la izquierda y a la derecha por debajo de las manijas 
y levántelo sobre el obstáculo. Para transportar el andador posterior, plie-
gue el bastidor (véase el punto 3.1).
¡En el malte mini. de talla 0 no es posible plegar el bastidor! Aquí colocará 
todos los elementos ajustables en la medida más pequeña (levantar la 
banqueta, colocar las manijas en el ajuste más bajo etc.). Levante la un-
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idad compacta pisando desde atrás entre el bastidor y agárrelo a la iz-
quierda y a la derecha por debajo de las manijas.

2.4 Campos de aplicación, uso correcto
Los andadores posteriores malte. y malte outdoor. son productos sanitarios 
de la clase de riesgo 1, que les ofrecen a sus usuarios tanta libertad de 
movimiento enrecintos cerrados (malte.) o bien al aire libre (malte outdoor.) 
para poder moverse autónomamente o con ayuda de un acompañante. 
Los andadores posteriores se arrastran detrás del cuerpo. Así mejora la 
estabilidad hacia atrás y ofrece una libertad de movimiento óptima para 
las piernas mediante el bastidor aducido. Otro uso, o un uso más allá de 
este se considera incorrecto.

2.4.1 Indicaciones
Los andadores posteriores malte. y malte outdoor. han sido concebidos para 
que sus usuarios puedan compensar la resistencia o el rendimiento redu-
cidos de las extremidades inferiores mediante un inserto de fuerza/apoyo 
en las extremidades superiores (quizás también del torso). El objetivo es  
aprender a caminar activamente o a avanzar autónomamente, ampliar el 
radio de acción limitado y compensar la inseguridad al caminar.

2.4.2 Contraindicaciones
Por lo general, la indicación del entrenamiento del caminar ha de recibir  
acompañamiento médico-ortopédico. Por ello, antes del suministro  
deberá aclararse si existen contraindicaciones para el paciente. Por lo  
general, cualquier tipo de dolor es una contraindicación. Del mismo modo, 
no deberá entregarse el entrenador de la marcha sin haber aclarado pre-
viamente si el paciente presenta una posición incorrecta de los pies que 
precise asistencia.

2.5 Uso incorrecto/Advertencias
•	Los usuarios con discapacidad visual o de lectura deben pedir que 

se les lea el manual de instrucciones para poder utilizar la ayuda 
terapéutica de forma segura.

•	El uso correcto del producto requiere una instrucción precisa y  
detallada del cuidador.

•	El producto no puede ser usado sin supervisión.
•	malte. solamente se puede emplear sobre una superficie sólida y plana 

en áreas interiores. Para el aire libre usar el malte outdoor.
•	El ajuste máx. de la altura de las empuñaduras está indicado mediante 

una marca. No está permitido realizar ajustes más allá de esta marca.
•	Consulte en el punto 5 "Datos técnicos" de estas instrucciones de uso el 

peso máximo del usuario.
•	Una vez realizados todos los ajustes y reajustes, apriete de nuevo los 

2. Descripción del producto.
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2.7 Lista de accesorios
•	soportes para los antebrazos con 

manijas (en malte.)
•	soportes para los antebrazos con 

pomos (en malte.)
•	manubrio (en malte.)
•	 limitador para las manijas
•	placa combinada para pelvis y 

nalgas
•	asiento replegable  

(no en la talla 0)
•	freno manual de bloqueo (en 

malte.)

•	freno de mano con empuñaduras 
extra pequeñas

•	freno de fricción (en malte.)
•	seguro antivuelco
•	cesta maletero
•	set de deflectores (en malte.)
•	freno de marcha atrás (en malte 

outdoor.)
•	Barra de empuje para el acom-

pañante

tornillos aflojados previamente.
•	La estabilidad puede verse perjudicada si se cuelgan bolsas pesadas o 

similares.
•	Utilice únicamente accesorios y recambios de la empresa Schuchmann, 

pues sino pondrá en peligro la seguridad del usuario.
•	Debe prestar atención a que al ajustar y reajustar nunca haya extremi-

dades del usuario o del operario en el área de ajuste, para minimizar el 
riesgo de lesiones.

•	Para los usuarios que presentan una dificultad de lectura, otra persona 
deberá leerles el manual de instrucciones para entender el uso con el 
producto.

2.6 Equipamiento del modelo básico
•	bastidor de aluminio ligero y plegable  

(malte mini. de talla 0 no se puede plegar)
•	manijas ajustables individualmente en altura y en anchura
•	ruedas guía EVA con bloqueador de dirección
•	ruedas traseras EVA con freno de marcha atrás, integrado en el buje,  

desactivable (en malte.)
•	ruedas traseras EVA con freno de tambor incl. freno de bloqueo manual  

(en malte outdoor.)
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2.8 Vista general del producto
Las siguientes imágenes le mostrarán la designación de las piezas 
más importantes, así como los términos que encontrará al leer estas  
instrucciones de uso.

placa combinada 
para pelvis y nalgas

banqueta

banqueta

bastidor de  
aluminio ligero y plegable

ruedas guía EVA con  
bloqueador de dirección

ruedas traseras EVA  
con freno de tambor

bastidor de 
aluminio ligero y plegable

soportes para  
el antebrazo con manijas

freno de bloqueo

seguro antivuelco

soportes para los anteb-
razos con pomos
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Los ajustes y reajustes en el producto o en los accesorios solamente de-
ben ser realizados por personas que hayan recibido una instrucción corre-
spondiente por un asesor de productos sanitarios. Debe prestar atención 
a que al ajustar y reajustar nunca haya extremidades del usuario o del 
operario en el área de ajuste, para minimizar el riesgo de lesiones. Todos 
los ajustes se pueden efectuar con herramientas convencionales (p. ej. 
una llave Allen, un destornillador o una llave inglesa).

3.1 Plegado / desplegado del bastidor
Para un transporte sencillo o un mejor al-
macenamiento del andador posterior,  
el bastidor se puede plegar en la arti-
culación de plegado (A). Póngase de 
pie o en cuclillas detrás del andador 
posterior, para plegar el bastidor. Tire 
ahora de los dos activadores (B) y 
presione el bastidor hacia abajo (C). 

Para desplegar tire de nuevo de am-
bos activadores (B) e ice el bastidor. 
El andador posterior está preparado 
para funcionar, tan pronto como las 
dos articulaciones de plegado (A) 
hayan engarzado con un clic sonoro.
 
¡Al desplegar las articulaciones de ple-
gado tienen que volver a engarzar!

¡El bastidor del malte mini. (talla 0) NO 
se puede plegar!

En el malte. talla 4 se ha montado un  
pasador de seguridad (D) adicional!

C

D D

¡Clic!

¡Clic!

A
B

B

A
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3.2 Manijas
Las manijas se pueden regular en anchura y altura por separado, para 
adaptarlas a la talla individual del cuerpo.

3.2.1 Ajuste de la altura de las manijas
Para regular la altura, afloje la em-
puñadura de estrella (A), coloque las 
manijas en la posición deseada y a 
continuación, apriete de nuevo las 
empuñaduras de estrella. La escala (B)  
permite una ajuste preciso de la al-
tura de las manijas. Procure que la 
manija no se extraiga del alojamien-
to más allá de la marca de STOP (C), 
dado que en este caso no se puede 
garantizar el suficiente apriete. La al-
tura también se puede modificar me-
diante el ajuste de la anchura (véase  
el punto 3.2.2) 

¡No está permitido extraer las manijas del alojamiento más allá de la marca  
de STOP!

3.2.2 Ajuste de la anchura de las manijas
Para ajustar la anchura, afloje el tor-
nillo allen de cabeza cilíndrica (D), 
coloque las manijas en la posición 
deseada y a continuación, apriete 
de nuevo el tornillo allen de cabeza 
cilíndrica. Tal como se ha menciona-
do en el punto 3.2.1, también se puede 
modificar la altura de agarre median-
te el ajuste de la anchura (E).

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo  
todas las uniones roscadas!

D

E

A

B
C
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3.3 Bloqueador de dirección
El bloqueo de las ruedas guía permi-
te la marcha en sentido recto. Para 
aflojar el bloqueo de las ruedas guía, 
tire del bloqueador de dirección (A) 
ligeramente hacia arriba y gírelo un 
cuarto de vuelta hacia la izquierda 
o hacia la derecha. Ahora se podrán 
mover libremente las ruedas guía y 
permiten controlar la dirección. Tire 
de nuevo ligeramente hacia arri-
ba del bloqueador de dirección (A) 
y gírelo un cuarto de vuelta hacia la 
izquierda o hacia la derecha para 
volver a bloquear las ruedas guía. En 
cuanto las ruedas guía estén orien-
tadas en sentido recto, el bloqueador 
de dirección engarza de nuevo.

3.4 Placas para pelvis y nalgas combinadas 
(opcional en malte. y malte outdoor.)
La placa combinada para pelvis y nalgas está almohadillada con poliu-
retano y se emplea para enderezar al usuario mientras camina. Se puede 
regular en altura, profundidad, anchura y ángulo y además oscilar hacia 
detrás.

Ajuste de la altura
La altura de la placa combinada de 
pelvis y nalgas se puede reajustar us-
ando las manijas (B - véase también 
el punto 3.2.1). Además, también se 
puede adaptar la altura soltando los 
tornillos (C).

A

B
C
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Ajuste de la profundidad
Suelte los dos tornillos prisioneros (A) y 
ponga la placa combinada de pelvis 
y nalgas en la posición deseada.

Ajuste de la anchura
Las placas de pelvis de la placa 
combinada de pelvis y nalgas se 
puede ajustar a lo ancho tras soltar 
las uniones atornilladas (B).

Ajuste del ángulo
Suelte el tornillo de cabeza cilíndrica (C)  
para reajustar el ángulo de la la pla-
ca combinada de pelvis y nalgas.

Oscilación de retirada
Si no hace falta la placa combinada 
para pelvis y nalgas, entonces se puede  
retirar hacia atrás oscilándola (D).

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo  
todas las uniones roscadas!

3.5 Cinturón para la pelvis de 4 pun-
tos
El cinturón para la pelvis de 4 (E) pun-
tos se coloca en la placa de pelvis 
(F) de anchura regulable. Para ello se 
montan las cuatro hebillas plegables 
(G) en los puntos roscados (H) de las 
guías laterales con los tornillos sumi-
nistrados. Antes de hacerlo, hay que 
retirar las tapas de protección co-
locadas en los puntos roscados (H). 
Después se deben pasar los cuatro 
extremos de las correas por la hebil-
la plegable (G) correspondiente. Tras 
ello se cierran las hebillas plegables. El 
cinturón para la pelvis se puede abrir 
en el cierre insertable central (I), don-
de se puede ajustar también la longi-
tud de las correas.

B
C

B

D

A

F

E

H

G

I



14 3. Ajustes.

3.6 Seguro antivuelco 
(opcional en malte. y malte outdoor.)
Como los usuarios se suelen de-
jar caer hacia atrás de vez en cuando,  
instintivamente, se pueden equipar el malte. 
y malte outdoor. con un seguro antivuelco. El 
seguro antivuelco se emplea como protec-
ción contra vuelco hacia detrás cuando el 
usuario se inclina demasiado hacia atrás. El 
ángulo del seguro antivuelco se puede regu-
lar. Para ello se suelta el tornillo (A), se extrae 
y se coloca en el seguro antivuelco en la po-
sición deseada. El seguro antivuelco se vuel-
ve a fijar con el tornillo (A).

3.7 Banqueta 
(opcional en malte. y malte outdoor.)
La banqueta está acolchada y tapi-
zada. Si no hace falta la banqueta, se 
puede replegar hacia arriba y atrás (B),  
para tener más espacio al caminar. Para ello 
solo tiene que elevar ligeramente la banque-
ta y replegarla hacia atrás. Para usar la ban-
queta pliéguela de nuevo hacia abajo.

¡En malte mini. (talla 0) no está disponible la banqueta opcional!

¡Respete la carga máxima (véase el punto 5)!

3.8 Barra de empuje para el acompañante 
(opcional en malte. y malte outdoor.)
La barra de empuje es regulable en al-
tura y está equipada con un seguro an-
titorsión integrado. Además, también se 
puede desmontar. Para ajustar la altura 
suelte la abrazadera (C) y ponga la ma-
nija de empuje a la altura deseada. Para 
retirar toda la barra suelte la abrazadera 
(D). Cuando la use preste atención a que 
la barra de empuje se haya insertado 
hasta el tope en su alojamiento y no se 
pueda girar.

B

C

D

A
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3.9 Soportes para el antebrazo 
(opcional en malte.)
Los soportes para los antebrazos 
pueden estar equipados con una 
empuñadura o con un pomo. Se pue-
de ajustar su profundidad, altura, án-
gulo e inclinación.

Ajuste de la profundidad
Afloje el tornillo allen de cabeza 
cilíndrica (A) bajo el soporte para el 
antebrazo. Ahora podrá desplazarlo 
sobre el tubo (B) y colocarlo en la po-
sición deseada.

Observe en este caso la marca de ajuste 
sobre el tubo (B).

Ajuste de la altura
El ajuste de la altura tiene lugar mediante las manijas (véanse los puntos 
3.2.1 + 3.2.2).

Ajuste del ángulo
El ajuste del ángulo (C) se realiza medi-
ante una articulación. Para ello, afloje 
el tornillo allen de cabeza cilíndrica (A)  
bajo el soporte para el antebrazo y 
coloque este último en la posición 
deseada.

Ajuste de la inclinación
Para ajustar la inclinación (D), afloje 
el tornillo allen de cabeza cilíndrica 
(A) bajo el soporte para el antebrazo 
y coloque este último en la posición 
deseada.

A

C

D

B
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3.10 �Empuñadura / pomo para los so-
portes de antebrazo 

(opcional en malte.)
Afloje los tornillos allen (A) y coloque la 
empuñadura (B) o bien el pomo (C) en 
la posición deseada.

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo to-
das las uniones roscadas!

3.11 Freno de fricción 
(opcional en malte.)
La función del freno de fricción está des-
tinada a la desaceleración controlada del 
proceso de rodaje de las ruedas traseras. 
Enroscando o desenroscando el tornillo D 
(aflojar previamente la contratuerca E) se 
puede modificar la presión del freno de fric-
ción sobre la rueda y modificar así la veloci-
dad de rodamiento de las ruedas. 

¡Apriete de nuevo la contratuerca tras cada ajuste!

3.12 Freno manual de bloqueo 
(opcional en malte.)
En malte outdoor. el freno manual de bloqueo 
forma parte del equipamiento básico. Con el 
fin de evitar el desplazamiento involuntario 
y para una estabilidad segura, el andador 
posterior se puede equipar con un freno ma-
nual de bloqueo. Tire de la palanca de freno (F) y engarce el pestillo rojo 
(G). Para aflojarlo, tire de nuevo de la palanca de freno (F) y tire al mismo 
tiempo del pestillo rojo (G).

A

D

E

F

G

B

C
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3.14 Manubrio 
(opcional en malte.)
El manubrio se emplea como unión transver-
sal  entre las manijas y ayuda a mantenerse 
recto. Se puede regular en altura y profundi-
dad y  oscilar hacia abajo.

Ajuste de la profundidad
Afloje ligeramente los tornillos en los dos dispositivos de fijación (D) y pon-
ga el manubrio en la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos.

Ajuste de la altura
El ajuste de la altura tiene lugar mediante las manijas (véase el punto 3.2.1). 

Oscilación hacia abajo del manubrio
Extraiga los pernos de bloqueo (E) y oscile el manubrio hacia el lateral, 
apartándolo.

¡Para malte. talla 0 + 4 y en combinación con los soportes para los antebrazos 
(véase el punto 3.9) no se puede utilizar el manubrio!

¡Tras cada ajuste, atornille de nuevo todas las uniones roscadas!

E

D

3.13 Freno de mano con empuñaduras extra pequeñas 
Para los usuarios con una amplitud de agarre 
reducida, se puede equipar el andador con 
un freno de mano con empuñaduras extra 
pequeñas.
Para frenar el andador tire de la palanca de 
freno (A) de la manija (B) correspondiente. 
Para asegurar el andador para que no salga 
rodando accidentalmente, ponga el freno de bloqueo aparte. Para ello, 
accione sencillamente la palanca de freno (C) detrás, en las manijas (B) y 
tire de ellas para volver a soltar el freno de bloqueo.

A

C
B
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3.15 Separador
(opcional en malte.)
El deflector se emplea para proteger 
el producto y el entorno.
Si el usuario tocase muebles, objetos  
o similar cuando camina con malte. el  
deflector se encarga de que no haya 
daños. El deflector está premontado y 
no se puede ajustar ni reajustar.

3.16 Freno de marcha atrás
(opcional en malte outdoor.)
Como los usuarios se suelen caer ha-
cia atrás de vez en cuando, instinti-
vamente, malte. está equipado por 
defecto con un freno de marcha at-
rás, para ser un apoyo óptimo. Para 
malte outdoor. es un accesorio opci-
onal. El freno de marcha atrás está 
integrado en las ruedas traseras y se 
puede activar o desactivar en fun-
ción de la situación. 

Activar el freno de marcha atrás
Gire el pestillo media vuelta hacia ar-
riba (A) y mueva la rueda hacia atrás 
hasta que se perciba el engarce del 
pestillo.

Desactivar el freno de marcha atrás
Gire el pestillo media vuelta hacia 
abajo (B) hasta que sea sostenido por 
la muesca.

3.17 Cesta maletero
(opcional en malte. y malte outdoor.)
La cesta maletero se emplea para 
transportar objetos pequeños y ga-
rantiza un aspecto mejor del andador 
posterior. La cesta maletero está fija y 
no se puede regular ni ajustar. No está 
permitido superar la carga máxima 
de 5 kg.

A

B



1919 4. Limpieza y mantenimiento preventivo.

4.1 Limpieza y desinfección

4.1.1 Limpieza
Limpiar todos los elementos del bastidor con regula-
ridad usando una esponja o un paño húmedo. Debe 
eliminar sobre todo las gotas de agua. En caso de su-
ciedad resistente puede realizar la limpieza con un de-
tergente doméstico suave. Lo importante es el secado 
a fondo de las zonas limpiadas.
Todos los materiales que no se pueden retirar se pue-
den limpiar pasando un paño húmedo. En todos los 
materiales retirables, tenga en cuenta las etiquetas de 
cuidado cosidas (como p. ej. A+B) en el elemento cor-
respondiente.
Observe nuestras instrucciones generales de limpieza 
e higiene. 
Las encontrará en www.schuchmann.de/mediathek.

4.1.2 Desinfección
Para desinfectar las superficies metálicas y plásticas se pueden emplear 
diversos productos. 
Se pueden usar desinfectantes líquidos, ya preparados, pulverizados y 
aplicados homogéneamente con un paño suave. Alternativamente tam-
bién se pueden usar paños empapados en desinfectante con los que se 
limpia toda la superficie del producto. En ambos casos hay que controlar 
que se nebulice toda la superficie. También se puede realizar, y recomen-
damos, la desinfección en sistemas de desinfección automáticos.
Los tiempos de reacción pueden variar y deben consultarse en las instruc-
ciones del fabricante del medio en cuestión.

4.2 Mantenimiento preventivo
Lleve a cabo un examen visual diario y controle con regularidad que el 
producto para mantenerse de pie no presente fisuras, roturas, que no fal-
ten piezas ni tenga anomalías. En caso de defecto o mal funcionamiento 
póngase directamente en contacto con el comercio donde ha adquirido 
el producto (véase el punto 7.6).

4.3 Mantenimiento
Por motivos de seguridad del usuario y para no perder la garantía un dis-
tribuidor especializado debe realizar una revisión técnica como mínimo 
una vez al año (véase el punto 7.6). Los trabajos de mantenimiento rea-
lizados deben ser documentados en el plan de mantenimiento (véase el 
punto 4.3.2).

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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4.3.1 Directrices de mantenimiento
•	La limpieza básica conforme a las instrucciones del fabricante (véase el 

punto 4.1.1)
•	Si procede, la desinfección siguiendo las instrucciones del fabricante 

(véase el punto 4.1.2)
•	Daños en el marco, en los elementos montados y los accesorios (fisuras, 

rotos, corrosión, piezas dobladas o ausentes)
•	Firmeza de las uniones (reapretar los tornillos flojos, reemplazar los  

tornillos ausentes)
•	Funcionamiento de los elementos de ajuste (tornillos)
•	Funcionamiento de los elementos de seguridad (seguro antivuelco, 

deflector)
•	Funcionamiento de los frenos (frenos de fricción, freno de mano)
•	Funcionamiento de las ruedas (marcha concéntrica, facilidad  

de movimiento)
•	 Inspección de daños en las almohadillas y las fundas
•	Legibilidad de la placa de características
•	Control funcional integral final del dispositivo auxiliar
•	Control de la correcta fijación de las piezas montadas y los accesorios 

correspondientes

4.3.2 Plan de mantenimiento
Se siguieron las directrices de mantenimiento del fabricante (véase  
el punto 4.3.1):

Fecha Empresa Nombre Firma

Los defectos o daños detectados deben ser solventados por el comercio  
especializado o por el fabricante antes de volver a usar el producto.
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4.4 Recambios
Utilice únicamente accesorios originales y recambios originales de la em-
presa Schuchmann, pues sino pondrá en peligro la seguridad del usuario 
y perderá el derecho a garantía. 
Para un pedido de recambios póngase en contacto con el distribuidor 
que ha entregado la silla terapéutica (véase el punto 7.6) indicándole el 
número de serie. Los recambios  y accesorios necesarios solamente pue-
den ser montados por personal formado.

4.5 Vida útil y reutilización
La vida útil esperada de nuestro producto, dependiendo de la intensidad 
de su uso y del número de usos es de hasta "8" años, si se utiliza de acu-
erdo con las instrucciones aquí indicadas. El producto se puede seguir 
utilizando más allá de ese periodo si está en perfecto estado de seguri-
dad. La vida útil no se refiere a las piezas de desgaste tales como p. ej. las 
ruedas, los resortes de gas a presión, ... . El mantenimiento y la evaluación 
del estado y, si procede, de su reutilización es competencia del comercio 
especializado.
El producto se puede reutilizar. Antes de entregársela a otra persona lleve 
a cabo las tareas de limpieza y desinfección mencionadas en el punto 4.1. 
La documentación adjunta como p. ej. estas Instrucciones de uso forman 
parte del producto y tienen que ser entregadas al nuevo dueño. Para la 
reutilización no se ha previsto ningún desmontaje previo. En caso de al-
macenamiento se recomienda poner el producto en las dimensiones más 
reducidas, para ahorrar espacio.

Si durante el uso correcto del producto  ocurriese un evento grave debe informar 
sin demora al fabricante y al organismo público pertinente.

4. Limpieza y mantenimiento preventivo.



22 5. Datos técnicos.

5.1 Medidas malte. 

  C
 

C
 

  E E 

 A
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 A
1  A
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2 

 B
 

 B
  D
 

 D
 

Talla 0 Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4

A1 Altura de agarre 290 - 530 mm 340 - 580 mm 510 - 750 mm 680 - 940 mm 870 - 1130 mm

A2
Altura de los 
soportes para los 
antebrazos

- 460 - 640 mm 630 - 870 mm 790 - 1030 mm 980 - 1240 mm

B Distancia de 
empuñadura

220 - 360 mm 220 - 360 mm 300 - 440 mm 380 - 520 mm 430 - 570 mm

C Altura del asiento - 330 mm 450 mm 600 mm 700 mm

D Anchura total 520 mm 510 mm 610 mm 680 mm 750 mm

E Longitud total 580 mm 580 mm 700 mm 770 mm 870 mm

Altura del bas-
tidor 
(plegado)

370 mm 250 mm 320 mm 340 mm 370 mm

Medidas de 
transporte
(L × A × H)

580 x 520 x 
370 mm

580 x 510x 
 250 mm

700 x 610 x 
 320 mm

770 x 680 x 
340 mm

870 x 750 x 
370 mm

Carga máx. 20 kg 30 kg 50 kg 70 kg 100 kg

Peso 3,9 kg 6,4 kg 7,8 kg 8,4 kg 9,5 kg



23 5. Datos técnicos.

5.2 Medidas malte outdoor. 
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Todos los productos disponen de la garantía legal de dos años. La ga-
rantía comienza en el momento de la entrega o cesión de la mercancía. 
Si dentro de ese plazo ocurre un fallo de material o de fabricación  
demostrado en la mercancía que hemos entregado, revisaremos el daños 
reclamado tras un reenvío a nosotros con los portes pagados y, si pro-
cede, según escojamos lo repararemos o enviaremos un producto nuevo.

6. Garantía.

 Talla 1  Talla 2  Talla 3 Talla 4

A1 Altura de agarre 340 - 580 mm 510 - 750 mm 680 - 940 mm 870 - 1130 mm

A2 Soportes de antebrazo en altura 460 - 640 mm 630 - 870 mm 790 - 1030 mm 980 - 1240 mm

B Distancia de empuñadura 220 - 360 mm 300 - 440 mm 380 - 520 mm 430 - 570 mm

C Altura del asiento 330 mm 450 mm 600 mm 700 mm

D Anchura total 560 mm 660 mm 730 mm 800 mm

E Longitud total 660 mm 750 mm 820 mm 920 mm

Altura del bastidor (plegado) 250 mm 320 mm 340 mm 370 mm

Medidas de transporte  
(L × A × H)

660 x 560 x 250  
mm

750 x 660 x 320  
mm

820 x 730 x 340  
mm

920 x 800 x 370  
mm

Carga máx. 30 kg 50 kg 70 kg 100 kg

Peso 7,5 kg 9,9 kg 10,6 kg 11,6 kg



24 7. Identificación.

7.1 Número de serie / Fecha de fabricación
Los números de serie, la fecha de fabricación y otros datos están en la 
placa de identificación, que está en todos nuestros productos (A).

7.2 Versión del producto
El andador posterior malte. está disponible en cinco tamaños,  
malte outdoor. en cuatro. Ambos se pueden complementar con diversos  
accesorios (véase el punto 2.6).

7.3 Edición del documento
Instrucciones de uso malte. y malte outdoor. - Versión G; edición 2026-06-17

7.4 Nombre y dirección del fabricante, distribuidor especializado
Este producto ha sido fabricado por:

Este producto ha sido entregado por el siguiente distribuidor especializado:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Alemania
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Nombre del producto

Número de artículo

Número de serie

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI

UDI-DI

SN / UDI-PI

Type

Product

Max. load

Size

MD

Tamaño

Carga máx.

Fecha de fabricación

Identificación del producto conforme a MDR

G
A

 7
5 

- 
ES

_5
.0


